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ACTA DE JUNTA D!: ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL !NSTITUTO NACIONAL DE: CARD_IOLOGIA
ABIERTAEELECTRONICA : IGNACIO CHAVEZ -
NO LA-012NCA001-E866- 2021 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

T ADQUISICION DE UNA UNIDAD PARA TOMOGRAFIA AXIAL: COMPUTAR?ZADA DE ALTA ‘
o L RESOLUCiON DE 256 O MAS. CORTES e o

En la Ciudad de México, siendo las 'NUEVE-HORAS DEL DiA VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE
DE DOS MIL VEINTIUNO, en el Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias del Instituto
Nacional de Cardiologia Ignacio Chavez, ubicado en Juan Badiano No. 1, Colonia Seccién XVI,
Alcaldia de Tlalpan, C.P. 14080; se reunieron los servidores publicos cuyos nombres y firmas
aparecen al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a la
Convocatoria de la licitacion indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los Articulos 33, 33 Bis de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, asi como en la Seccién Ill,
numeral 3.2 de la Convocatoria.

Este acto fue presidido por el C. José Antonio Yliescas Fernandez, servidor ptiblico designado por la
Convocante, el Instituto Nacional de Cardiologia Ignacio Chavez, quien al inicio de esta junta
comunicod a los asistentes que de conformidad con el Articulo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, solamente se atenderan solicitudes de aclaracion a la
convocatoria a los licitantes que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en
participar en esta licitacion, a través de Compranet, y sus aclaraciones y/o preguntas se hayan
presentado con 24 horas de anticipacion a este evento.

Asi mismo la Convocante hace del conocimiento a los licitantes que los servidores publicos que
participan en el presente procedimiento de contratacién estan obligados a observar el ACUERDO por
el que se expide el Protocolo de Actuacién en Materia de Contrataciones Publicas, Otorgamiento y
Prorroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones, asi como los ACUERDOS por los
que se modifica el diverso que expide el Protocolo de Actuacion en Materia de Contrataciones
Publicas, Otorgamiento y Prorroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones,
publicados en el Diario Oficial de la Federacion el 20 de agosto del 2015, 19 de febrero del 2016 y 28
de febrero de 2017, respectivamente, mismos que pueden ser consultados en la pagina de la
Secretaria de la Funcion Publica que se encuentra en el portal de la Ventanilla Unica Nacional
(gob.mx), a traves de la liga www.gob.mx/sfp

El acto fue asistido por la representante del Area Técnica, el Dr. Francisco Castillo Castellon, por
parte del Departamento de Radiologia, quien solventd las preguntas de caracter técnico, y el C. José
Antonio Yllescas Fernandez, Jefe del Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias, como
representante del area contratante, quién solventé las preguntas de caracter administrativo, cuyos
nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

Acto seguido, el servidor ptblico que preside el acto, dio inicio al mismo sefialando que de
conformidad con ef Articulo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Publico, se recibieron en tiempo y forma a través del portal de Compranet, las
solicitudes de aclaracion a la Convocatoria y los Escritos de interés en participar de los
siguientes licitantes:
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_-*-.'ADQUISJCIGN DE UNA UNIDAD PARA TOMOGRAFIA_

1 GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V. 24 4

2 " Healthcare Systems de México, S.A. de C.V. 17 8

3 " Wantenimiento Preventivo y Coirectivo S.A de C.V. 20 18

4 Siemens Healthcare Diagnostics S. de R.L. de C.V. 30 7

Telecomunicacion y Equipos, S.A. de C.V. T 32 6
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Asi mismo se destacan los siguientes puntos:

a) De conformidad con los Articulos 26 pentitimo parrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Publico y 45 de su Reglamento, a este acto no asistié ningln representante o
persona que manifestara su interes de estar presente en el mismo,

Acto seguido, se procedio a la lectura de las solicitudes de aclaracion a la Convocatoria presentadas
en tiempo y forma por los interesados, asi como las respuestas otorgadas por la Convocante, como
se indica a continuacion:

LICITANTE: GE SISTEMAS MEDICGS DE MEXICO, 5.A. DE C.V.
PREGUNTAS: o RESPUESTA: T
ADVINISTRATIVA o Se informa que la carta de garantfa condra vicios ocultos solicitada

lan el numeral 6,10 de la presere convocatoria, debe ser por 12
Solicitamos a la convocante nos aclare el tiernpo de garantiaiDoce) meses.

minimo contra vicios ocultos, en ¢l punto 6.10 Carta Garantig
pagina 46, indica que son 12 meses y en anexo E GarantiaPor otra parte, la garantia comercial solicitada en el numeral 6.15
de bienes (Seccion I, punto 3.11.10) mencionan que soRsers de 5 {Cinco) afios.

minimo 5 anos.

TECNICA Se acepta.

2 Anexo A (Anexc Técnico)

1.- Equipo de tomografia axial computarizada de altg)
resolucion de 256 ¢ mas cortes con un tiempo de rastreo

. 3
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ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

_ LICiTAClON PUBLICA INTERNACIONAL

'No LA-012NCA001-E866-2021

. ABIERTAELECTRONICA

ADQUISICION DE UNA UNIDAD PARA TOMDGRAFI

* RESOLUCION DE 256

O'MAS CORTES

LICITANTE:

GE SISTEMAS WEDICOS DE MEXIGO, S.A. BECV.

PREGUNTAS:;

RESPUESTA:

helicoidal y axial en giro completo de 360 grados a 0.2
egundos o menor aplicable a todas fas regiones del cuerpo.

Se solicita amablemente a la convocante permita ofertar
una velocidad de rofacion de 0.28 seg, toda vez que el
wquipo cuwimple con la especificacién técnica del numeral
3.3 y ofrece una resolucion temporal efectiva de 29 msey.
;Se acepta?

[FECNICA
Anexo A (Anexo Técnico}

4.1.- Con capacidad de almacenamiento de calor en el anodo;
ke 30 MHLU o mayor.

Con la finalidad de promover la libre participacion, se
solicita a la convocante permita ofertar una capacidad de|
almacenamiento de calor en el dnodo de 6.8 MHU toda
vez gue no tiene impacto alguno en fa calidad de imagen
y/o productividad del equipo graclas a su detector con
cobertura de 160 mum, el cual puede realizar estudios de!
alta definicion y baja dosis en un solo latido, Favor de
confirimar.

Se acepla.

TECNICA
IAnexo A (Anexo Técnico}
4.2.- Tasa de Enfriamiento de al menos 1.7MHU/min.

Con ia finalidad de promover la libre participacion, se

Isolicita a la convocante permita ofertar una capacidad d
almacenamiento de calor en el anodo de 3 kW (90

KHU/min) toda vez que no tiene impacto algunoe en ta

calidad de imagen yfo productividad del equipo gracias
u detector con coberfura de 160 mm, el cual pusde

[eallzar estudios de alta definicion y baja dosis en un)
olo jatido. Favor de confirmar,

Se acepta.

[FECNICA
Anexo A (Anexo Técnico)
1.4.- Con un rango de mA en un intervalo de 20 g 1300 mA,

Se solicita amablemente a la convocante permita ofertar
un rango de mA en un intervalo de 10 a 740 mA toda vez
que no tiene Impacto alguno en la calidad de imagen y/o|
productividad del equipo gracias a su detector con
cobertura de 160 mm, el cual puede realizar estudios de
alta definicién y baja dosis en un solo latido, Por otrof

Se acepta.

lado, el novedoso y propfetario  algoritmo d
reconstruccion  de  aprendizaje  profunde  (Dee
LearninglmageReconstruction — DLIR) permite una
calidad de imagen muy superior a los algoritmo
tradicionates inclusive a muy hajas dosis y pacientes con
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LICITAC!ON PUBLICA. INTERNACIONAL Sl 'INSTITUTO NACIONAL DE: CARD!OLOGIA
“ABIERTA ELECTRONICA : ’IGNACIO CHAVEZ
NO LA-012NCA001-E866-2021 " SUBDIRECCION DERECURSOS .MATERIALES
ABQUISICION DE UNA UNIDAD. PARA TOMOGRAFiA AXIAL COMPU AR ADA DE ALTA
- 'RESOLUCION DE 256 OMAS CORTES = - L

LICITANTE: T GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S§.A. DE C.V.
PREGUNTAS: T TTIRESPUESTA: T o
""""""""" muy alto IMC) - o
(htps:/ fwww.gehealthcare.com/products/truefidelity).
ITECNICA Se acepta su propuesta, sin ser limitante para el resto de los
licitantes.

IAnexo A (Anexo Techico)

i5.- Licencia o software de Energia espectral o energla dual
para corazon,

Con 1a finalidad de promover fa libre participacion, se
6 solicita amablemente a la convocante considere esta
licencia como opcional.

La alta resolucién espacial de 0.23 mm y la cobertura de|
160 mm permiten cbtener informacion diagndstica de
estructura, funcidn y perfusién de drgano completo. §Sel
acepta?

(https:/ fwww gehealthcare.com/products/computed-
torography/revolution-family/revolution-ct).

TECNICA Se acepla su propuesta, sin ser limitante para el resto de log
ticitantes,
Anexe A {Anexo Técnico)

19.1.- Software para FFR {prototipo} esta debe estar en sitio;
en el institute de
7 Cardiclogia

Con fa finalidad de promover la {ibre participacién, se
solicita amablemente a la convocante considere esta
licencia como opcional.
La alta resolucion espacial de 0.23 mm y la cobertura de)
160 mm permiten obtener informacion diagnostica de
estructura, funcion y perfusion de érganc completo. 2 Se
lacepta?

ITECNICA Se acepta.
nexo A (Anexo Tecnico)
8 19.2.- Cinematic VRT (Reconstruccion fotorealistica)

Se solicita a la convocante permita referenciar este
Software como "Volumellumination”.

. Se acepta?

TECNICA S “|se acapta.
Anexo A (Anexo Tecnico)

10.2.- Capacidad de almacenaje de imagenes en disco durg
de 1 TB o mayor.

Se solicita amablemente a la convocante permita ofertay]
una capacidad de disco duro de 600Gb toda vez gue el

o

X
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“INSTITUTO NACIONAL DE: CARDIOLOGIA _

IGNACIO CHAVEZ

--_su BDIRECCION DE RECURSOS“MATERIALES

- LGOMPUTARIZADA DE ALTA
OMA CORTES. = " o0

. RESOLUCION DE 256 N
LICITANTE: | GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V, T
PREGUNTAS: . RESPUESTA: )

uso primario de la estacién de postproceso no es el
Imacenamiento de largo plazo.

Favor de confirmar

TECNICA

Referente a Adecuaciones de sifio

s correcto, el Institute proveers el vo[tajém{r"carga necesaria para
l0s equipos de aire.

10
; El Hospital proveera el voltaje y carga necesaria para los
aquipos de aire?
TECNICA ) Se aclara que se solicita una instalacion de equipo y no la
radificacion del inmueble.
11 Referente a Adecuaciones de sitio
2 1.os tramites de licencia de construccion serdn
respensabilidad de la convecante?
TECNICA No es correcto. Las modificaciones fisicas al espacio designado
para la instafacion  del equipo gue permitan sy Optimo
Referente a Adecuaciones de sitio funcionamiento seran realizadas por el licitante.
12
. L.as modificaciones fisicas al espacio designado para la
instalacién del equipe que permitan su dptimo funcionamiento
serdan fealizadas por la convocante?
[TECNICA Para contestar esta pregunta. es necesario conocer el voltaje quel
racuiere ef equipo del licitante para su buen funcionamiento.
13 |Referente a Adecuaciones de sitio
; Podemos contar con que el cliente proveera el voltaje
o [adecuado para el buen funcionamiento del equipo? . . e
TECNICA Es correcto, en caso de ser necesario, la convocante proveera un
lespacio dentro de su subestacidn para la colocacion de un
Referente a Adecuaciones de sitio transformador y se daran las facilidades de acceso a esig
14 . . subestacion.
En el caso de que la pregunta anterior sea negativa, ¢ El
cliente proveera un espacio dentro de su subestacion para la
colocacion de uh fransformacdor y se daran las facilidades de
acceso a esta subestacion?
ITECNICA Se precisa que el licitante suministrara los  alimentadores,
principales para peder garantizar la energia hacia el equipo desde
Referente a Adecuaciones de sitio la subestacién, hacia la sala cumpliendo con el calibre requerido
. o conforme a la guia mecdnica del equipo.
15 ; Pademos contar con que el cliente suministrara los
alimentadores principales para poder garantizar la energia
hacia el equipo desde [3 subastacion hacia la sala
cumpliendo con el calibre requerido conforme a la guia
mecanica del equipo?
16  [TECNICA St es correcto,
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LICITACION PUBLICA lNTERNACiONAL
o ABIERTA ELECTRONICA
L Z'NO' LA-012NCA001-E866-2021 . -

~INSTITUTO NACIONAL DE: CARDEOLOG]A
1GNACGIO HAVEZ =

| SUBDIREGCION DE RECURSOS MATER%ALES. |

ADQUISICION DE UNA UNIDAD PARA T(jMOGRAFiA AXIAL CC MPU.::ARIZADA DE ALTA
: 'RESOLUCION DE 256 O MAS CORTES =" .

LICITANTE: GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
PREGUNTAS: o RESPUESTA: B
o Referente a Adecuaciones de sitio )
En caso de que la pregunia anlerior sea negativa, JEl cliente
hermitira el fibre acceso para la colocacion de estos
alimentadores?
o TECNICA i " iNo. Los alimentadores deberan ser de cobre.
17 Referente a Adecuaciones de sifio
;. Se pueden considerar alimentadores en cable de aluminio
para la propuesta?
- frecnica Se aclara que of licitante debera realizar fas interconexiones
correspondientes.
Reforente a Adecuaciones de sitio
18
; Podemos considerar que el cliente realizara las
instalaciones de interconaxion del equipo conforme a la guia
mecanica especifica del sitio?
"""""" TECNICA B Se aclara que el licitante adjudicado debera colocar el equipo de)
aire acondicionado especifico para fa sala del equipo, cumpliendo
Referente a Adecuaciones de sitic con fas especificaciones de la guia mecdnica,
19 ‘
i Podemos considerar que ¢l aire acondicionado serd
especifico para la sala del equipo y cumplira con las
lespecificaciones de la guia mecanica?
TECNICA Se aclara que ef ictante adjudicado debera proveer el sistema de;
. tierra fisica correspondiente, segun la guia mecénica..
Referente a Adecuaciones de sitio
20 .
; Podemos considerar que el convocante proveerd de una
tisrra dedicada aislada con impedancia menor a 2 Ohms para
lel funcionarmiento optimo del equipo?
TECNICA T £5 cormecto. La convocants proveerd un espacio para dicha
) instalacion.
Referente a Adecuaciones de sitio
21
St la pregunta anterior fuera negativa, podemos considerar
que el convocante proveerd un espacio para dicha
instalacién?
TECNICA Previo al ingreso del equipo, el licitante adjudicado deberd
ierificar las rutas de acceso hasta la safa final.
Referentfe a Adecuaciones de sitio
22
¢ Podemos considerar gue para el acceso del equipo el
cliente serad responsable de dar los pasos, alluras, anchos en
nasillos necesarios para el ingreso del equipo hasta la sala
flinal? L
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RESOLUCIONDE 2560 MAS CORTES

»

LICITANTE; GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DEC.V.
PREGUNTAS: T T T RESPUESTA:
T HECNICA o T No es correcto. El licitante debera considerar en su propuesta las
hecesidades fisicas e instalaciones complementarias, asi como,
Referente a Adecuaciones de sifio mobiliarie del equipo
23

: Podemos considerar que las necesidades fisicas, de
instalaciones complementarias ast como mobiliario del eguipo
seran realizadas por ef Cliente?

TECNICA Es correcto. En la sala existen nodos de red, asi COMO ACCES0 8
internet para la transmision de datos y acceso remoto al equipo

Referente a Adecuaciones de sitio

24
 Podemos considerar que en la sala existiran nodos de red
asl como acceso a internet para la transmision de datos y
acceso remoto al equipo?
LICITANTE, [ I T HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
PREGUNTAS: " RESPUESTA:
ADMINISTRATIVA A Es correclo, debera presentar el formato 8.2, "MANIFESTACION
SOBRE LA ESTRATIFICACION A LA QUE PERTENECE UNA
Punto 6.8 Formato 8.2 EMPRESA CONSIDERADA MIPYME” indicando ¢ue no le aplica
3 . . . a su repersentada,
Dicho punto No aplica para mi representada ya que somos)
lempresa Grande.
Pregunta; Para cumplir con este punte bastara con presentar
dicho formato con la leyenda "No aplica” ¢ ES correcto? ~ i
ADMINISTRATIVA | tiempo de entrega de la unidad de tomografiz, asi como su
) instalacion y puesta en marcha, considerando todos ios puntos
2 Tiempo de entrega. indicados en el numeral 1 “Especificaciones Técnicas® del Anexo

‘A", serd como maximo hasta el 20 de diciembre de 2021,

lici " §
Solicitamos  atentamente a la Convocante nos p”edacumphendo con todo 1o antes descrito.

confirmar el plazo de enfrega.

TECNICA MNo se acepta su solicitud, foda vez que dentro del Anexo Técnico
(Anexo A), esta considerado el desmontaje del eguipe existente
Punto 1.- Solicitan desmontaje del equipo existente parapara reinstalacion, asi como el embalaje y traslado al drea donde
reinsatalacion, sugerimos a la convocante que para que elindique ef Instituto (dentro de sus instalaciones).

3 equipo quede listo para su reinstalacion y conserve la ¢ fag|
garantias de funcionamiento el equipo debera de se
desinstalade por el mismo fabricante de 1a marca del equipo
existente para garantizar su oplimo funcionamiento y pueda
ser reinstalado, ;se acepta nuestra solicitud?

ITECNICA No se acepla que se oferle con 2 afios de garantia, ya que de
4 acuerdo a fas necesidades del Instituto, su garantia deberd ser de

Punto 1.- Solicitan 5 afios de garantia full service, este tipo deis anos, dicho requisito fue considerado en la Investigacion
_loarantias tan largas encarecen demasiado el equipo de su
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NO LA- D12NCA001 5866 2021 i

© ABIERTA'ELECTRONICA -

" HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS:

RESPUESTA:

costo habitual ya que el estandar de garantia es de 2 anos es
lo estandar y se garantiza un precio competitivo con fuera de|
Fiesgo de guedar por encima del presupuesto asignado para
asta partida, ¢se acepta que se oferte con 2 afos de garantia
como maximao?

iercado realizada para la aquisicion de este equipo.

[¢1]

TECNICA

Punto 1.~ Solicitan un giro completo de 360 grados en 0.25
segundos, solicitamos a la convocante nos permita ofertar |3
tecnologia de cada fabricante ya que existen variaciones no

principales, (Se acepta ofertar que fa velocidad de giro
completo de 0.27 segundos 0 menor?

significativas y cumiplen con las funciones y aplicaciones)

Se acepta.

TECNICA

Punto 3.1.- Solicitan una apertura de gantry de 78 om o
mayor, solicitamos a la convocante nos permita ofettar uni
qantry de 70 om o mayor ya que este tamafio de gantry no
limita a 1{os pacientes bariatricos, ;Se acepta nuestrg)
solicitud?

No se acepta, Es importante apegarse a lo solicitado en fa
convocatoria, los 78 CM solicitados son muy imporiantes para los
pacientes baridtricos, como para fos pacientes que acuden de
terapia con sistemas ECMO que requigren mucho espacio para
realizar los estudios.

TECNICA

Punto 3.3.- Solicitan una resolucion temporal de 140 ms,
consideramos que esta es una carateristica limitada para un
equipo de alta gama como el que se esta soficitando,
consideramos que para realizar estudios coronarios de latel
calidad diagnostica se reguiere una reselucion temporal de
356 ms 0 menor , ;Se acepta nuestra solicitud?

Se acepta su propuesta, sin ser limitante para el resto de log
ficitantes.

“solicitamos a la convocante nos pemnita ofertar nuestral

TECNICA

Punte 4.2.-Solicitan una tasa de enfriamiento de al menos 1.7]
mhufmin, solicitamos a la convocante que para no limitar 1)
fibre participacion nos permita ofertar esta caracteristica de +-
10 % de diferencia con el afan de oblener mas propuestas,
; Se acepla nuestra solicitud?

Se acepta

TECNICA

Punto 4.3.- Solicitan un intervalo de rango de 70 a 140 kv, |

tecnologia que no demerila a lo solicitado con un rango de 80
a 140 kv ya que con este rango se cumplen todas las
funciones, aplicaciones y estudios en todo tipe de pacientes|
sin demeritar 1a calidad de imagen diagnostica, ;Se acepts
nuestra solicitud?

Mo se acepta esta solicitud, ya que para los estudios espectrales)
esta demostrado que mayor diferencia de energfa @s mejor para
la caracterizacion tisular y la posibilidad de diferenciacion de los
tejidos asi como permite disminuir la dosis de radiacidn.

10

TECNICA

Punto 4.4.- Solicitan un rango de ma de 20 a 1300,

Se acepta su propuesta, sin ser limitante para el resto de lod
licitantes.

solicitamos_ a
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LlCITAC ON PUBLICA. INTERNACIONAL
ABIERTAELECTRONICA
NO LA:012NCA001-E866-2021

CINSTITUTO R _ACIONAL DE CARDIOLOGIA

SUBDIRECCION DE RECURSOS ATERIALES" ..

ADQUISICIGN DE UNA UNIDAD PARA TOMOG'
“RESOLUCION DE 256 O MAS CORTES "

AFIA AXIAL COMPI_JTARIZADA DE ALTA”.

LICITANTE:

HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DECV,

PREGUNTAS:

RESPUESTA:

[caracteristica de acuerdo a cada fabricante para no limitar la
participacion y tener la mayor cantidad de propuestas de las,
casas comerciales de mas importancia en el mundo quel
manejan este tipe de equipos de alta gama, ;Se acepta
ofertar un rango de 10 a 1000 ma?

[TECNICA

puntg 6.- Solicitan una reconstruccion de imagenes de a
menos 65 imagenes por segundo, solicitamos a g
convocante nos permita ofertar la tecnologia de cada
fabricante para no limitar 1a libre patticipacion ya que la
diferencia en la velocidad de reconstruccion en tiempo real de
la imagenes es minima, ¢5e acepta ofertar una velocidad de
recosntruccion de al menos 33 imagenses por segundo?

11

Se acepta su propuesta sin ser limitanle para el resto de 108
licitantes.

[TECNICA

Punto 7.- Solicitan upna resolucion de alte confraste de 18
Ip/fom. | cosnideramos esta carateristica muy obsoleta y mas)
tratandose de resolucionde aite contraste para la obtencion
de una imagen diagnostica de alta definicion, por lo que
sugerimos a la convocante se solicile al menos - una
resolucion de alto contraste de la menos 24 Ipfom.

12

Se acepla su propuesta, sin ser limitante para el resto de log
licitantes.

TECNICA

Punto 8.2.- Solicitamos amablemente a la convocante nos|
bermita ofertar la capacidad de nuestra mesa que es de 204
kg. E} cual abarca el 99% de 1os pacienies a nivel nacional i
sOn muy faros Jos casos que execeden este peso, ,Se
acepia poder ofertar una capacidad de peso de 204 kg.?

13

No se acepta; al ser un Instituto Nacional de Salud es muy,
frecuente que se realicen estudios tomograficos a pacientes cuyo
peso es de 220 kg o méas. Por tal motivo, se requiere de esta
caracteristica.

[TECNICA

Punto 8.3- Solicitan un pitch de 1.53, solicitamos a I3
concocante nos permitar ofertar esta caracteristica con unag|
diferencia de 5% ya que no afecta ni demerita el desempefio)
del equipo, ¢ Se acepta nuestra solicitud?

14

§éwacepza su propuésta, sin ger limitante para el resto de log
licitantes.

T TECNICA

Panto 17 .- Solicitamos a la convocante nos permitar ofertar ia
tecnologia similar a la que solicitan  de. la marca que
Fepresentamos y que se oblienen los mismo resultados, ¢ Sel
acapta?

15

Se acepla.

TECNICA

Punto  19.1.- Solicitamos a la convocanie nos pemmita
feferenciar esta capacidad, como capacidad a fuluro u
opcional, ¢ Se acepta nuestra solicitud?

Se acepta,

10
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Punto 6.14 Carfa de fabricante produccion del bien
solicitamos amablemente a la convocante gue nos permila
entregar carta de filial en México duefio de los registros ¢Se
acepta nuestra solicitud?

LICITANTE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO S.A, DE C.V.
PREGUNTAS! RESPUESTA:
ADMINISTRATIVA Si, se acepta. -

Punto 6.15 Carda de fabricante garantia por 5 aflo
solicitamos amablemente a la convocante que nos permita
antregar carta de filial en Méxice duefio de los registros ¢ Sef
acepta nuestra soficitud?

ADMINISTRATIVA ’ Si, se acapta.

Punto 6.16 Carta de fabricante de buen funcionamiento
solicitamos amablemente a fa convocante que nos permita
entregar carta de filial en México duefio de los registros ¢ Se
acepta nuestra solicitud ?

ADMINISTRATIVA - Si, se acepta.

De acuerdo a Ley de Adquisiciones, Amendamientos vy
Setvicios del Sector Piiblico en su  articulo 29, Dice: o
convocatoria a 1a licitacion publica, en la cual se establecerdn
las bases en que se desarrollara el precedimienio y en las
cuales se describiran los tequisitos de patticipacion, deberd
contener y dica: en la fraccion v ios requisitos que deberan
cumplir fos ifteresados en patlicipar en el procedimienio, los;
cuales no deberdn Emitar [a fibre participacidn, concurrencia v
competencia econdmica.

Primer parro dice: para la participacidén, adjudicacion ¢
contratacion de adquisiciones, arrendamientos o servicios no
se podran establecer requisitos que tengan por objeto o
efecto limitar el proceso de competencia y libre concurencia,
En  ningin caso  se  deberdn establecer requisitos o
condiciones imposibles de cumplir. La dependencia o entidad
convocante tomara en cuenta las recomendaciones previag]
(e, en su caso, emita la comision federal de competencia en
términos de la ley federat de competencia econdmica,

Por lo anterior expuesto .

Consideramos que el anexo tecnico a de la bases de
licitacion estan dirigidos a una casa comercial por lo cuak
solicitamos los siguiente :

TECNICA Se acepta,
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LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL .

'ABIERTA ELECTRONICA
NO LA-012NCA001-E866-202

~ INSTITUTO NACIONAL DE ¢ CARDIOLOGIA

. SUBDIRECCION DE .RECURSOS MATER[ALES

ADQUISIC!ON DE UNA UNiDAD PARA :TOMOGRAFIA’"' AXIAL: COMP%JTARIZADA DE ALTA

‘RESOLUCION DE 256 O MAS CORTES

LICITANTE:

T WMANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO S.A. DE C.V.

PREGUNTAS:

RESPUESTA:

Punto 1.-dice: Equipo de tomografia axial computarizada de
alta resolucion de 256 o mas cortes con un tiempo de rastreg,
helicoidal y axial en giro completo de 360 grades a (.25
segundos o menor aplicable a todas las regiones del cuerpo.

Preguntamos lo siguientes : No solo es importante la rolacion
del gantry si no también la resolucién oblenida de lo

estudios, con esto se garantiza que el diagnostico es el
adecuado en estudios {an impordantes como andlisis de]
coronarias, que sean obtenidas imagenes claras y sin
arefactes de imagen, por ianto para permitir una libre
narticipacion como o estiputa el articulo 29 fracion V vy su
narrafo descrifo . Donde todas las casas comerciales y n

astar enfocada a una sola marca solicitamos mu

atentamente se nos permita ofertar un tiempo de rotacion d

0.27 segundos con una resolucidn temporal de 34
milisegundos, [a diferencia es de 0.02 segundos en el tismp

de rotacidn frente a lo soficitado en las bases, la diferencia e

minima, sin embargo el valor gue ofrecemos en la resolucion
temporal nuestro sistema de tomografia es mucho mejor a (o)
soliciiado en el punto 3.3.- resolucion temporal  140ms va
que enlre este valor se acerque mas al cero significa que e
mas rapido v nuestra caracteristica de 34 milisegundos, po
tanto compensamos y superamos con la combinacion d
ambas  caracteristicas, favor de confirmar [0 ante
mencionado.

&1 virtud a la respuesta debera estar de acuerdo Reglamenio
De La Ley De Adquisiciones, Arrendamientos Y Servicios Del
Sector Publico

Ariculo 40.- Las dependencias y entidades no podran
establecer en Ja convocaloria a la Jicitacion pablica requisitos
que limiten fa libre participacidn de los interesados, fales
como: fraccion vi que los bienes a adquirr o arrendat, saan
de una marca determinada, salvo en los casos justificados]
conforme a la ley y el presente reglamento. Y su ulimo
parrafo dice: serd causa de responsabilidad administrativa, ¢
lestablecimiento en la convecatoria a la licitacion publica de
requisitos que estén dirigidos a favorecer a determinado
licitante o licitantes.

De acuerdo a ley De Adquisiciones, Arrendamientos Y|

convocatoria a 1a licitacion publica, en la cual se estableceran
las bases en que se desarrollard el procedimiento y en fa

cuales se describirdn los requisitos de parlicipacidn, deberd
contener y dice: en la fraccion v los requisitos que deberan
cumplir los interesados en participar en el procedimiento, fog|
cuales no deberdn limitar la libre participacion, concurrencia Y

Servicios Del Sector Pablico en su  articulo 29, Dice: Ij

TECNICA No se acepta, Es importante apegarse a lo solicitade en Ja
lconvocatoria, los 78 CM solicitados son muy importanies para los|
pacientes barialricos, como para los pacientes que acuden dej
arapia con sistemas ECMO que requieren mucho espacio parg
realizar los estudios.

12
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LICITANTE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 5.A. DE C.V.

PREGUNTAS: ’ RESPUESTA:

competencia econémica.

Primer parrafo dice; para la participacion, adjudicacion o
contratacion de adquisiciones, arrendamienios o servicios no
se podian establecer requisitos que tengan por objeto o
efacto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia.
En ningtin casoe se deberdn establecer requisitos o
condiciones imposibles de cumplir. La dependencia o entidad
convocante fomara en cuenta las recomendaciones previas)
que, en su case, emita la comision federal de compelencia en
terminos de la ley federal de competencia econémica.

Por fo anterior expuesto.

Consideramos que &) anexo tecnico a de la bases de
licitacion estan dirigidos a una casa comercial por lo cual
solicitamos 1os siguiente:

Punto 3.1.- apeitura de 78 cm o mayor.

Preguntamos lo siguinetes : De acuerde al articulo 29
fraccion V y primer parrafo . Solicitamos muy atentamente se|
nos permita ofertar un amplitud de gantry de 70 om, con
dicho valor se pugden realizar sin ninglin problema fodos los)
orocedimientos para cualguier especialidad clinica, no afecta
o limita el posicionamiento de los pacientes vy no se deja de
atender ningan tipo de paciente, incluyendo los bariatricos ya
que este valor es suficiente para hacer ingresar a los mismos,
nuestra mesa al ingresar al gantry queda en el limite de la
oircunferencia, mientras que olfos equipos sus mesas no
lestan disenados asi y roban espacio y por consiguiente
necesitan un gantty mayor, por eso tuvieron que desarrolfa
ur: ganiry de 78 cm, favor de confirmar gue podemos ofrece
lo antes mencionado.

=0 virtugd a la respuesta debera estar de acuerdo Reglamento
De La Ley De Adquisiciones, Arrendamientos Y Servicios De
Sector Publico

Articulo 40.- Las dependencias y entidades no podran
astablecer en la convocatoria a fa licitacién pablica reguisito
que limiten la libre participacion de los interesados, tate:l
como: fraccion vi que los bienes a adquirir o arrendar, sean
de una marca determinada, salvo en los casos justificados
conforme a la ley y el presente reglamento. Y su uliimo
narrafo dice: serd causa de responsabilidad administrativa, e
astablecimiento en la convocatoria a fa licitacion piblica def
requisitos que estén dirigidos a favorecer a determinado)
licitante o licitantes.

13
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De acwerdo a Ley De Adquisicionhes, Arrendamientos Y
Servicios Del Sector Pablico en su articulo 29. Dice: Ia
convocatoria a 1a licitacién piblica, en la cual se estableceran,
las bases en que se desarrollard el procedimiento y en la

cuales se describiran los requisitos de paiticipacion, deberd
contener y dice: en ks fraccion v los requisitos que deberan)
cumplir los interesados en participar en el procedimiento, lo
cuales no deberan limitar la libre participacion, concurrencia
competencia econdmica.

Primer paarafo dice: para la padicipacidn, adjudicacion of
contratacion de adquisicionss, arrendamientos o servicios no
se podran establecer requisites gue tengan por objeto g
efecto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia,
En ningun caso se deberdn establecer requisites o
condiciones impoesibles de cumplir. La dependencia o entidad
convocante tomard en cuenla lag recomendaciones previag)
jue, en su caso, emita la comisién federal de competencia e
terminos de la ley federal de competencia econdémica.

or lo anterior expuesto .

5] Consideramos gue el anexo tecnico a de la bases de
licitacion estan dirigidos a una casa comercial por lo cua
solicitamos los siguiente :

Punto 4.2, Dice-Tasa de enfriamiento de al menos
1. 7mhu/min

Pregunta: de acuerdo al articulo 29 fraccion V y prime
parrafo . Solicitamos se nos permita ofertar una tasa de|
enfriamiento de 1.608 mhuwmin, la diferencia es de 0.092
miu/min por 1o que no fepresenta desventaja alguna para
enfriar el tubo de rayos x y garantizar gue no se detenga la
atencion de estudios en el instituto, favor de confirmar

En virtud a la respuesta debera estar de acuerdo Reglamento
De La Ley De Adquisiciones, Arrendamientos Y Servigios De
Sector Publico,

Articuto 40.- Las dependencias y entidades no podran
establecer en la convecatoria a la licitacion pdblica requisitos
Kue limiten la libre participacion de los interesades, tales|
como: fraccion vi que los biengs a adquirir o arrendar, sean
de una marca determinada, salve en los casos justificados|
conforme a la ley y el presente reglamento. Y su ultimo
parrafo dice: serd causa de responsabilidad administrativa, e
establecimiento en fa convocaloria a fa licitacion publica de

LIGITANTE:
PREGUNTAS: RESPUESTA: R
TECNICA  I5e acepta.

14
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ACLARAC[ONES
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ADQUISICION DE UNA UNIDAD PARA TonnoG
: 'RESOLUCION DE 256

RAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE' ALTA
OMAS CORTES . - .

LICITANTE:

WMANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTWVO S.A. DE GV,

PREGUNTAS:

RESPUESTA:

requisitos que estén dirigidos a favorecer a determinadg
licitante o licitantes.

[TECNICA

De acuerde a8 Ley De Adquisiciones, Arendamientos Y|
Servicios De! Sector Plblico en sy articule 29, Dice: i3
convacatoria a ta licitacion pablica, en {a cual se estableceran
las bases en que se desarrollard el procedimiento y en las
cuales se describirdn fos requisitos de participacion, deberd
contener y dice: en la fraccion v los requisitos que deberan
cumplir los interesados en participar en el procedimiento, los
cuales no deberan limitar la libre participacién, concurrencia y|
competencia econdmica.

Primer parro dice: para la participacion, adjudicacion o
contratacién de adquisiciones, arrendamientos ¢ semvicios ng
s¢ podran establecer requisitos que tengan por chiete o
afecto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia,
En ningun caso se deberan establecer requisitos o
condiciones imposibles de cumplir. La dependencia o entidad
lonvocarte tomara &n cuenta fas recomendaciones previas
ue, en su caso, emita la comisién federal de competencia én
fésminos de fa ley federal de competencia econdmica.

Por to anterior expuesto .

Consideramos que el anexo tecnico a de la bases dg
licitacion estan dirgidos a una casa comercial por lo cual
solicitamos 165 siguiente :

Punto 4.3.dice: con un intervalo de 70 a 140 kv o mayor.

Pregunta:de acuedo articulo 29 fracion v y su parrafo
descrito solicitamos atentamente $e nos permita ofertar up
intervalo de 80 a 140 kv, la diferencia en el rango inferior se
utiizar para la reduccion de radiacion en nifos, sin embargo
nuestro sistema cuenta con el sw de reconstruccion iterativel
que logra disminuir la radiacion hasta en un 80% logrando
realizar los estudios por debajo de 1msv obtenlendo Ia
reduccién de dosis, por tanto solicitamos se nos permita
ofertar lo antes mencicnado vy asi permitir la  libre|
participacion y no favorecer a una sola marca, favor def
confirmar.

En vidud a la respuesta debera estar de acuerdo
Reglamenio De La Ley De Adquisicionss, Arrendamientos i
Servicies Del Sector Pdblico

Mo se acepta esta solicitud, ya que para los estudios espechrates
esta demostrado que mayor diferencia de energia es mejor para
la caracterizacion tisular y la posibilidad de diferenciacion de los
tejidos asi coma parmite disminuir la dosis de radiacion

_JArticulo 40.- Las dependencias y entidades no  podrén

16
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LICITACION PUBLICA lNTERNACiONAL INSTITUTO N_ACIONAL DE CARDIOLOGIA
' “ABIERTA: ELECTRONICA = - ' " IGNACIO CHAVEZ
No LA-012NCA001 E866-2021 _ SUBDIRECC!ON DE RECURSOS MATEREALES
ADQUISICION DE UNA UNIDAD PARA TOMOGRAFiA AXIAL COIVI 'U_‘ ARIZAD ' DE ALTA
U RESOLUCION.DE 256 O MAS CORTES 70 o7l o 0

CiCITANTE: o TMANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO S.A. DE C.V.

PREGUNTAS: RESPUESTA:

lestablecer an la convocatoria a la licitacidn publica requisitos
que limiten la libre participacion de los interesados, tale
como: fraccion VI gue los bienes a adquirir o arrendar, searzl
de una marca determinada, salvo en los casos justificado

conforme a la ley y el presente reglamento. Y su ultimg
narrafo dice: serd causa de responsabitidad administrativa,
establecirniento en la convocatoria a la licitacion plblica de|
Fequisitos que estén dirigidos a favorecer a determinady
ficitanie o licitantes.

TECNICA Se acepla su propuesta, sin ser milante para el resto de log)
licitantes.

NDe acuerdo a Ley De Adguisiciones, Arrendamigntos Y
Servicios Del Sector Plblico en su  articule 29. Bice: la
convocatosia a la licitacion publica, en la cual se estableceran
las bases en que se desarrollara el procedimiento y en la

cuales se describiran los requisitos de participacion, deberz
contener y dice: en la fraccion v los requisitos que deberan
lcumplir tos interesados en participar en el procedimienio, los!
suales no debrerdn limitar 1a libre participacion, concurrencia v
competencia econdmica.

Primer parre dice: Para la participacion, adjudicacién o
iconfratacion de adquisiciones, arrendamientos o servicios noj
se¢ podran establecer requisitos gue tengan por objete o
efecto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia,
En ningUn  caso se deberdn establecer requisitos o
condiciones imposibles de cumplir. La dependencia o entidad
convocante tomara en cuenta las recomendaciones previag|
que, en su caso, emita la comisién federal de competencia en
8 érminos de la ley federal de competencia econdmica.

Por la anterior expuesto |

Consideramos que el anexo tecnico a de la bases de|
licitacion estan dirigidos a unma casa comarcial por lo cuaq
solicilamos l0s siguiente :

Puntoe 4.4 dice: Con un rango d¢e ma en un intervalo de 20 a
1300 ma

Pregunta: de acuedo articulo 29 fracion V y su parrafg
descrito solicitamos atentamente se nos permita ofertar un
intervalo de 10 a 1000 ma, la diferencia viene dada por &
disefio que tiene cada equipo, o mas impertante es lograr la
adecuada penetracion de tejidos para lograr visualizar todas)
las patologias en los pacientes sin importar su bmi y esto se
logra en conjunto con la capacidad del generador y nuestrg
Eistema tiene hasta 120 kw para lograr dicho propdsito, por)

anto solicitamos se nos permita ofertar lo antes mencionado,
asi permitic la tibre participacion y no favorecer a una sofa

16
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] LICITAC]ON PUBLICA INTERNACIONAL INSTITUTO NACIONAL. )E_CARDIOLOGIA
' ; -'-ABIERTA ELECTRONiCA - GNACIO CHAVEZ:
NO. LA-012NCA001-E866-2021 ~SUBDIRECCION DE RECURSOS M/

S ADQUISICION DE UNA UNIDAD PARA-TOMOGR' FIA AXIAL CO
o ~ - RESOLUGION DE 256 'MAS CORTES =

JTARIZADA DE ALTA ]

LICITANTE: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO S.A. DE C.V.

PREGUNTAS: o RESPUESTA:

marca, favor de confirmar,

En virtud a2 la respuesta debera estar de acuerdo)
Regiamento De La Ley De Adquisiciones, Arrendamientos V|
Servicios Del Seclor Pablico

Articulo 40.- Las dependencias y entidades ne podran
astablacer en la convocatoria a la licitacion pUblica requigitos
que limiten la libre participacion de los interesados, tales
lcomo: fraccion VI que los bienes a adquirir o arrendar, sean
de una maica determinada, salvo en los casos justificadogy
conforme a la ley y el presente reglamento. Y su ultimo
parrafo dice: sera cavsa de responsabilidad administrativa, el
establecimiento en la convocatoria a [a licitacion publica de
requisitos que estén dirigidos a favorecer a determinado
licitante o licitantes.

licitantes.

De acuerdo a Ley De Adquisiciones, Arrendamientos

Servicios Del Sector Piblico en su  articulo 29. Dice: ia
convocatoria a la licitacion piblica, en la cual se estableceran
las Dases en que se desarrolfard el procedimiento y en las
cuales se describiran los requisites de participacion, debera
contener y dice: en la fraccion v los requisitos que deberan
cumplir los interesados en patticipar en el procedimiento, los)
cuales no deberan limitar la libre participacién, concurrencia
competencia econémica.

Primer parro dice; para la participacion, adjudicacion o
contratacidn de adquisiciones, arrendamientos o sanvicios ng
se podrdn establecer requisitos que tengan por objeto of
efecto limitar et proceso de compelencia v libre concurrencia,
9 En  ningin caso se deberan establecer requisitos o)
condiciones imposibles de cumplir. La dependencia o entidad
convocante tomara en cuenta las recomendaciones previas
que, en su caso, emita la comision federal de competencia en
terminos de la ley faderal de competencia economica.

Por o anterior expuesto .

Consideramos que el anexo tecnico a de la bases de
licitacion estan diigidos a una casa comercial por o cua
solicitamos los siguiente :

Punto 6 dice: reconstruccion de imagenes en tiempo real de
B5 imagenas o mayor por segundo

TECNICA o Se acepta su picpuesta, sin ser limilants para el resto de log]
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RESOLUCION DE 256

OMA

LICITANTE:

WMANTENIMIENTO PREVENTIVO ¥ CORRECTIVO 5.A. DEC.V.

PREGUNTAS:

RESPUESTA:

. [Sector Pablice

Pragunta: de acuedo aniculo 29 fracion V y su parrafo
descrito solicitamos atentamente se nos permita ofertar una
raconstrdceldn en tiempo real de 33 imdgenes por segundo,
esto no varia en absoluto el desempefio del sistema ya que a
momento de evaluar emas de trauma no hay diferencia en
ver los resultados uno o dos segundos posteriores una vez
que todas las imagenes se han procesado por tanto no hay
ing diferencia clinica palpable ni de percepcion de rapidez,
no demerita la calidad de los estudios ni la rapidez de o
atencian, por tanto solicitamos se nos permita ofertar lo antes
imencio favor de confirmar

En vitud a la respuesta debera estar de acuerdo reglamento
de la Ley De Adquisiciones, Arrendamientos Y Servicios De

Articulo 40.- Las dependencias y entidades no podran

lestablecer en ta convocatoria a la licitacion publica requisitos

ue lmiten la libre paricipacion de los interesados, tales
lcomo: fraccion vi que los bienes a adquinir o arrendar, sean
de una marca determinada, salvo en los casos justificados|
conforme a 1a ley y el presente reglamenio. Y su ullimoy
parrafo dice; serd causa de responsabilidad administrativa, e
establacimiento en la convecatoria a la {icitacién publica de;
requisitos que estén dirigidos a favorecer a determinado;
licitante o licitantes.

10

De acuerdo a Ley De Adguisiciones, Arrendamientos Y|
Serviclos Del Sector Publico en su  articulo 29. Dice: la
iconvocatoria a la licitacidn pablica, en la cual se estableceran
las bases en que se desaroliard el procedimiento vy en las
lcuales se describiran los requisitos de participacion, deberd
contener y dice: en la fraccion v fos requisitos que deberan
curnplir los interesados en pardicipar en el procedimiento, log|
cuales no deberdn limitar la libre participacion, concurrencia v
competencia econdmica.

Primer parro dice: para la participacion, adjudicacién o
contratacion de adauisiciones, arrendamientos o servicios no
lse podran establecer requisitos que tengan por abjeto o
efecto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia,
En ningin  caso se deberan establecer requisitos o
condiciones imposibles de cumplir. La dependencia o entidad
convecante tomaira en cuenta las recomendaciones previas|
K|ue, en su caso, emita fa comision federal de competencia en
términos de la ley federal de competencia econdmica.

TECNICA Se acepla su prapuesta, sin ser limitanie para el resto de log|

licitzntes.

>
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ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

“ABIERTAELECTRONICA
NO LA:012NCA001-E866- 2021 .

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
~IGNACIO CHAVEZ i o
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATER¥ALES"'”

ADQUISICiON DE UNA UNIDAD. PARA TGMGGRAF;A'AXIAL:‘CGM PUTARiZ' "DA DE ALTA
: “'RESOLUCION DE 256:0 MAS CORTES e

LICITANTE:

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 5.A, DE C.V.

PREGUNTAS:

RESPUESTA:

Por lo anterior expuesto .

Consideramos que el anexo tecnico a de la bases d
licitacion estan dirigidos a una casa comercial por lo cua
solicitamos los siguiente :

Punto 7.dice: Resolucion de alto contraste de al menos 18
ip/cm o mayor a 10% mif

Pregunta: solicitamos muy atentamente se solicite cuando)
menos una resolucion espacial de 24 Ip/em o mayor, a 0%
mif con el propdsito de incrementar el diagnéstico, la
resolucion  espacial s un pardmetro que sirven para
cuantificar la calidad de imagen de manéra objeliva. De
acuerdo  a  las  aplicaciones  clinicas  requeridas |4
caracteristica  solicitada garantiza la visualizacion de
astructuras pequeitas mediante una relacion directamente:
proporcional; a mayor resolucion espacial mejor detalle
anatomico (se ven mejor las estructuras submilimétricas). £
visualizar una imagen detallada proporciona como beneficios
sn mejor  diagndstice  diferencial, mayor  confiabifidad
diagnostica, tratamiento oportuno, abrevia pasos, por tal
motivo sugerimos se incremente este valor y se corrija o
solicitado en el punto ya que deberla ser 0% mitf o cut-off que
s o mismo y dice 10% mitf, creemos que es una arrof, favor
de confirmnar.

En virtud a la respuesta debera estar de acuerdo Reglamentol
De La Ley De Adquisiciones, Arrendamientos Y Servicios Del
Sector Publico

Articulo 40.- Las dependencias y entidades no podran
lastablecer en la convocatoria a la licitacion piblica requisitos
que lirniten 1a Fbre parlicipacion de los interesados, tales
como: fraccion vi que los bienes a adquirir o arrendar, sean
de una marca determinada, salvo en los casos justificados]
conforme a la ley y el presente reglamento. Y su ultimo)
narrafo dice: serd causa de responsabilidad administrativa, e
stablecimiento en la convecaloria a la licitacion publica def
Fequisitos gue estén dirigidos a favorecer a determinado
licitante o licitantes.

M

__jeumplir Ios interesados en parlicipar en el procedimiento, los!

De acuerdo a lLey De Adquisiciones, Arrendarnientos Y|
Servicios Del Sector Pablico en su articuio 29, Dice: la
convocatoria a la licitacion publica, en la cual se establecerdn
las bases en que se desamollara el procedimiento y en lag|
cuales se describiran los requisitos de participacién, deherd

contener y dice; en la fraccion v los requisitos que deberdn

TECNICA Los 50 cm del campo de rastreo se refiere a la adcfuisicién para
[os estudios en generat, unicamente para la valoracidn anatomica.
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Renacimiento de la excelencia
SECRETARIA DE SALUD

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PUBLICA iNTERNACIONAL L INSTITUTO _NACIONAL DE CARD!OLOGIA _
ABIERTA ELECTRON]CA Gk . IGNACIO CHAVEZ
{.'—SUBDIRECCI@N DE RECURSOS MATERIALES '

LICITANTE: MANTENIMIENTO PREVENTIVOY CORRECTIVO S.A. DE GV,

PREGUNTAS: ' RESPUESTA:

cuales no deberan limitar la libre participacion, concuriencia
competencia econdmica.

Primer parro dice: para la participacion, adjudicacion o
contratacion de adquisiciones, arrendamientos o sejvicios no
se podran establecer requisitos que tengan por objete o
efecto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia,
En  ningin caso se deberdn establecer requisitos o
condiciones imposibles de cumplir, L.a dependencia o entidad)
convocante tomara en cuenta las recomendaciones previas|
Kjue, en sk caso, emita la cornision federal de competencia en)
términos de la ley federal de competencia econdmica.

Ior 1o anterior expuesto .

Consideramos que el anexo tecnico a de la bases de
licitacion estan dirigidos a una casa comercial por lo cua
solicitamos los siguiente :

Puntoe 8.1 dice: con un campo de rastreo o fov de 50 cm o
mayor wtilizable para todos los estudios

Pregunta: favor de confirmar que se refieren a que el fov de
50 om sea uliizable para todos los esiudios o protocolos)
incluyendo los de doble energia o espectrales ya que hay,
una marca gue el fov se reduce a 35 om cuando wtilizan,
protocolos de doble energia v eso deja por fuera anatomia de
suma importancia fuera del campo diagndstico, favor de;
confirmar, si se retractan en esta respuesta significaria que
ltay un claro apoyo & esa casa comercial(siemens).

En virtud a  fa respuesta debera estar de acuerdy]
Reglamento De La Ley De Adquisicicnes, Arrendamientos Y
Servicios Del Sector Publico

Irticulo 40.- Las dependencias y entidades no podran
establecer en la convocatoria a la licitacion publica requisitos|
que limiten la libre participacion de los interesados, fales)
como: fraccion VI gue los bienes a adquirir 0 arrendar, sean
ke una marca determinada, salvo en los casos justificadog]
conforme a la ley y el presente reglamente. Y su ultimol
parrafo dice: sera causa de responsabilidad administrativa, el
lestablecimiento en la convocatoria a [a licitacion piblica de;
requisites que estén dirigidos a favorecer a determinado
licitante o licitantes.

TECNICA ’ No se acepta; al ser un Instituto Nacional de Salud es muy
frecuente que se realicen estudios tomograficos a pacientes cuyo

De acuerdo a Ley De Adquisiciones, Arrendamientos yjpeso es' dfa 220 kg o mas. Por tal motivo, se requiere de esta
Servicios Del Sector Piblico en sy arliculo 29. Dice: tacafadeﬂﬂiﬂa
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Instituto Nacional de Cardiologia Ignacio Chavez

Renacintiento de la excelencia

LICITACION PUBLICA- INTERNACIONAL ;
ABIERTA ELECTRONICA
NO LA-012NCA001-E866-2021

AINSTITUTO NACIONAL DE CA': D

ADQUISiCION DE UNA UNIDAD. PARA OMOGRAFIA AXIAL COM
RESOLUCION DE 256 O MAS CORTES

LICITANTE: MANTENIVIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO S.A. DEC.V,

PREGUNTAS:

RESPUESTA:

onvocatoria a la licitacion publica, en la cual se estableceran
las bases en que se desarrollard el procedimiento y en las
uales se describiran los requisitos de participacion, deberéd
ontener y dicer en la fraccion v 10s requisitos que deberan
umplic fos interesados en participar en el procedimiento, 10s
uales no deberan limitar |a fibre participacion, concurrencia v
competencia econdmica.

Primer pago dice: para la participacién, adjudicacion o
ontratacién de adguisiciones, arrendamientos o servicios no
e podran establecer requisitos que tengan por objsto o
fecto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia,
En o oningin  caso  se  deberan  establecer requisitos o
ondiciones imposibles de cumplir. La dependencia o entidad
onvocante tomara en cuenta las recomendaciones previas|
ue, en su caso, emita la comision federal de competencia en|
érminos de la tey federal de competencia econdmica,

Por |o anterior expuesto .

onsideramos que el anexo tecnico a de la bases deg
licitacion estan dirigides a una casa comercial por lo cua
solicitamos los siguiente :

Pumnto 8.2 dice: con capacidad de carga de 227 kg o mayor.

Pregunta; solicitamos muy atentamente se nos permita
fertar una mesa que soporte 204 kg, 1os valores que
fertamos no difieren mas alld de un 10% de lo solicitado en
las bases, actualmente el 90% de la poblacidn no pesa mas|
alla de 150 kilos, los casos que sobre pasan este valor son
5Cas0s y aun asi nuestro equipo soporta hasta 204 kg
suficiee para casos de cbesidad mdrbida y no dejar a
ningln paciente sin alender, las mesas creadas para soportar
mas kilogramos fueron disefiadas para otras poblaciones
omo los estados unidos o europa donde las personas 1o
olo son obesas si no son mas altas, en méxico no legamos
tales valores, ademas 23 kg de diferencia en el rango no
rapresenta ninguna desventaja de posicionamiento ¢ limita en
bsoluto el desempeifio del equipo, calidad de diagndstico
tencion a los pacientes por tanto solicitamos se nos permita,
s acepia?

En vilud a  la respuesta debera estar de acuerde
Reglamento De La Ley De Adquisiciones, Arrendamientos Y
Servicios Del Sector Publico

iticulo 40.- Las dependencias vy entidades no podran
stablecer en la convocatoria a la licitacion publica requisitos
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ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL. | .~

-INSTITUTO NACIONAL DE CARBIOLOG%A

" ABIERTAELECTRONICA.
NO LA-01 2NCA001 -—5866-2021

LICITANTE: o MANTENINHENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO S.A. DE €.V,

PREGUNTAS: ' o N RESPUESTA:

como: fraccion vi que los bienes a adguirir o arrendar, sean
de una marca determinada, salvo en los casos justificados;
conforme & la ley y el presente reglamento. Y su ulimo
harrafo dice: serd causa de responsabilidad administrativa, e
establecimiento en Ja convocatoria a la licitacién pablica def
requisitos que estén dirigidos a favorecer a determinado
licitante o licitantes

13

_JEn vilud a  la respuesta debera_estar de acuerdoj

TECNICA Se acepta su propuesta, sin ser himitante para el resto de
licitantes.

De acuerdo a Ley De Adquisiciones, Arendamientos Y|
Servicios Del Sector Plblico en su  articule 29, Dice: |2
convocatoria a la licitacion publica, en la cual se estableceran
las bases en que se desarroliara el procedimiento y en las
cuales se describiran los requisitos de participacion, deberd
contener y dice: en la fraccion v los requisitos que deberan
cumplir los interesados en participar en el procedimiento, los
cuales no deberan limitar la libre participacidn, consurrencia v
competencia econdmica.

Primer parro dice: para la participacion, adjudicacion o
contratacion de adquisiciones, arrendamientos 0 servicios noj
se podran establecer requisitos aue tengan por objeto o
lefecto limitar &l proceso de competencia y libre concurrencia.
En ningin caso se deberan establecer requisitos o
condiciones imposibles de cumplir. La dependencia o entidad
convocante tomara en cuenta las recomendaciones pravias)
e, en su caso, emita la comisidn federal de competencia en
terminos de la ley federal de competencia economica.

Por lo anterior expuesto .

Consideramos gue el anexo tecnice a de la bases dg
licitacion estan dirigidos a una casa comercial por lo cua
solicitamos fos siguiente :

Punto 8.3 dice: pitch de al menos 1.53

Pregunta: de acuede articulo 29 fracion V y su parrafo
descrito solicitamos se nos permita oferfar pilch de 1.5, la
Hiferencia es de 0.03, es decir un 2% por lo qua no
representa desvenlaja alguna para la adquisicidn de log
estudios, nuestro  sistema cuenta con  algortmos  de
reconstruccion que permiten adguirir los estudios sin que
haya desventaja en los tiempos o en la calidad de la
informacién por tanto para permitic fa fibre participacion y no
favorecer a una sofa marca solicitamos atentamente se nos
parmita ofertar fo mencionado, favor de confirmar.

[[a2:!
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Instituto Nacional de Cardiologia Ignacio Chévez

LICiTACION PUBLICA INTERNAC!ONAL'

- ABIERTAELECTRONICA -
NO LA-012NCA001- E866~202'¥

~INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA

ADQUISiCION DE UNA UNIDAD PARA TOMOGRAFIA]
- RESOLUCION DE 256 O'MAS CORTES *

'SUBQIRECCION DE RECURSOS MATERIALES" :
XIAL COMPUTARIZADA DE ALTA

LICITANTE:

PREGUNTAS:

RESPUESTA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO S.A DECV.

Reglamento De La Ley De Adquisiciones, Arrendamisntos Y|
Servicios Del Sector Pablico

Articulo  40.- las dependencias y entidades no podran
astablecer en la convocatoria a 13 licitacion pablica requisitos
que limiten la libre paricipacion de los interesados, tales
como: fraccion VI gue 1os bienes a adquirir o arrendar, sean
de una marca determinada, salvo en los casos justificados]
conforme a la ley y el presente reglamento. Y su ultimol
parrafo dice: serd causa de responsabilidad administrativa, el
lestablecimianto en la cenvocatoria & la licitacién piiblica de
requisitos que estén dirigidos a favorecer a determinado)
licitante o licitantes.

14

ITECNICA

De acusrdo a Ley De Adquisiciones, Arrendamientos Y}
Servicios Del Sector Publico en su  articufo 29. Dice: la
convocatoria a fa licitacion pablica, en la cual se estableceran
las bases en gque se desarroliard el procedimiento y en lag
cuales se describiran los requisitos de participacion, deberd
contener y dice: en la fraccion v los requisitos que deberan
cumplir los interesados en participar en el procedimiento, los
cuales no deberan limitar la libse participacion, concurrencia v
competencia econdmica.

Primer parro dice: para la participacion, adjudicacion of
contratacion de adquisiciones, arrendamientos o servicios noj
se podran establecer requisitos que tengan por objete o
efecto limitar ef proceso de competencia y libre concurrencia.
En ningtn caso se  deberdn establecer requisitos o
condiciones imposibles de cumplir. La dependencia o entidad
convocante tomard en cuenta tas recomendaciones previag)
que, en su caso, emita la comision federal de competencia en
terminos de fa ley federal de competencia econdmica.

Por lo anterior expuesto .

Consideramos que el anexo fecnico a de la bases def
licitacion estan dirigides a una casa comercial por lo cual
solicitamos fos siguiente :

Punto 9.5 dice: seleccion de kv astormatico

Pregunta: de acuedo articulo 29 fracion V y su parrafo
descrito  solicitamos  se nos permita  ofertar nuestra
caracteristics de seleccion de comiente automatica que
personaliza la dosis para cada paciente automaticamente]

Se acepta.

ugiriendo ajustes de corriente del tubo de acuerdo con @
Iesnmado diametro del paciente en la regitn de exploracitn,

23
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ACTA DE JUNTA DE ACLARAC%ONES

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

RESOLUCEON DE 256

{0} 'MAs :c‘om‘ﬁs _

LICITANTE:

PREGUNTAS:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ¥ CORRECTIVO S.A. DE C.V.

RESPUESTA:

lasta leonoiogia ajusto de forma autornatica los parametros de
adquisicion de los estudios dependiendo de los didmetros ]
analomias a escanear, favor de confirmar,

En vitud a la yespuesta debera estar de acuerdg
Regtamento De La Ley De Adquisiciones, Arrendamientos
Servicios Del Sector Pliblico

Articute 40.- Las dependencias y entidades no padran
establecer en 1a convocatoria a la licitacion publica requisitos
que limiten la libre participacién de los interesados, lales
como; fraccion vi que tos bienes a adquirir o arrendar, sean
de una marca determinada, salvo en los casos justificados
conforme a la ley y el presente reglamento. Y su ultimo
parrafo dice: sera causa de responsabilidad administrativa, e
astablacimiento en la convocatoria a la licitacion publica de
requisitos que estén dirigidos a favorecer a determinado)
licitante o licitantes.

15

TECNICA

De acuerde a Ley De Adquisiciones, Arrendamientos )
Servicios Del Sector Pablico en su  articulo 29, Dice; |
convocatoria a fa licitacion publica, en la cual se estableceran
las bases en que se desarollard el procedimiento y en la
cuales se describiran los requisites de participacion, deberd
contener y dice: en ka fraccion v fos requisitos que deberén
cumplir los interesados en padticipar en ef procedimiento, log
cuales no deberan limitar la libre participacion, concurrencia
competencia economica.

Primer parro dice; para la participacion, adjudicaciéon o
contratacidon de adquisiciones, arrendamientos o servicios no
se podran establecer requisitos ¢ue tengan por objeto o
efecto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia,
En  ningon caso se deberan establecer requisitos o
condiciones imposibles de cumplir. La dependencia o entidad
convocante tormara en cuenta las recomendaciones previas
(e, en su caso, emita la comision federat de competencia en
terminos de la fey federal de competencia econdmica.

Por lo anterior expuesto .

Consideramos que el anexo lecnico a de la bases de
licitacion estan dirigides a uwha casa comercial por 1o cua
solicitamos los siguiente :

Punte 11 Dice: Licencia o software de score de calcio o
cuantificacion de placa calcificada en arteria coronaria sin

Se acepta su propuesta, sin ser limitante para el resto de los
licitantes.
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ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA INTERNA

SIONAL |

ABIERTA ELECTRON] '

CINSTITUTO NACH NAL DE’_Z' ARD OLOGIA

RESOLUClON DE 256 O MAS CORTES

LICITANTE:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO S.A. DE C.V.

PREGUNTAS:

RESPUESTA:

“imedio de contraste

Pregunia: de acuedo articulo 29 fracion V y su pairafo
desciito  solicitamos  se  nos  permita  ofertar nuestra
caracteristica: segmentacidn de calcio 3d con un clic para
calcificaciongs de las arlerias coronarias, incluida fa masa,
agatston y el volumen. La puntuacién de calcio se logra
mediante la realizacién de calculos automaticos en valores of
hu en rof definidos por el usuario, La aplicacion es compatiblg
con ecg e imagenes no confroladas por ecg en formato
dicom, favor de confirmar.

En vitud a la respuesta debera estar de acuerdo reglamentol
e la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios de
sector publico

Articdo 40~ las dependencias y entidades no  podran
establecer en la convocatoria a la licitacion publica requisito
que fimiten la libre participacion de los interesados, tale
come: fraccion Vi que los bienes a adquiric o arrendar, sean)
de una marca determinada, salvo en los casos justificados]
conforme a la ley y el presente reglamento. Y su ultimo)
narrafo dice: serd causa de responsabilidad administrativa, el
astablecimiento en la convocatoria a la licitacion publica de
requisitos gue estén dirigidos a favorecer a determinado
licitante o licitantes

16

TECNICA

De acuerdo a ley De Adguisiciones, Arrendamienios Y|
Servicios Del Sector Publico en su aiticulo 29, Dice: {a
convocatoria a la ficitacidn pablica, en fa cual se estableceran
las bases en que se desarrolfard el procedimiento y en las
cuales se describiran los requisites de paricipacion, deberd
contener y dice: en fa fraccion v los requisitos que deberdn
cumplir fos interesades en participar en el procedimiento, los
cuales no deberan limitar la libre participacion, concurrencia y
competencia econéntica.

Primer parro diee: para la parlicipacion, adjudicacién o
contratacidn de adquisiciones, arrendamientos ¢ servicios no
se podran establecer requisilos que tengan por objelo o
efecto limitar el proceso de competencia y libre concuniencia,
En ningan case se deberan establecer requisitos o
condiciones imposibles de cumplir, La dependencia o entidad
iconvocante tomard en cuenta las recomendaciones previas
kjue, en su caso, emita [a comisién federal de competencia en
términos de 1a ley federal de competencia econémica.

Por lo anterior expuesto .

Es para perfusion estatitica y dindmica y los drganos solides a los
kue se hace referencia son cerebro, higado y pulmdn.
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LiCITACION PUBLICA INTERNAC!ONAL_ S INSTITU O NACIONAL DE CARDIOLOGIA
. ABIERTA ELECTRONICA Sl IGNACIO CHAVEZ -
NO LA-012NCA001-E866:2021 - SUBDIRECC!ON DE RECURSOS: _NIATERIALES

ADQU]SICION DE UNA UNIDAD- PARA TOMOGRAFIA:' \XIAL: COMPUTARIZADA:DE A 'TA
'RESOLUCION DE 256 0 MAS CORTES = i i

LICITANTE: N MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO S.A.DE C.V.

PREGUNTAS: RESPUESTA:

Consideramos que el anexo tecnico a de la bases de
licitacion estan dirigidos a una casa comercial por lo cual
solicitamos los siguiente :

Punto 16 Dice: Licencia o software para perfusidn cardiaca,
cerebral, 6rganos solidos

Pregunta: favor de confirmar si es perfusion cardidca estética
o dindamica y faver de especificar cudles son los drganos
solidos?

En vittud a la respuesta debera estar de acuerdo reglamento;
de la ley de adquisiciones, arendamientos y servicios del
sector publico

Articulo 40.- Las dependencias y entidades no podran
lestablecer en la convocatoria a la ficitacidn publica requisitos;
que limiten 1a libre participacion de los interesados, tales
como: fraccion VI que tos bienes a adquirir o arrendar, sean
de una marca determinada, salvo en los casos justificados]
conforme a la ey y el presente reglamento. Y su ultimo
parrafo dice: serd causa de responsabilidad administraliva, el
establecimiento en la convocatoria a fa licitacion publica de
requisitos que estén dirigidos a favorecer a determinade
licitante o licitantes.

TECNICA - "lSe acepta

De acuerdo a Ley De Adquisiciones, Asrendamientos Y|
Sedvicios Del Sector Pablico en su  articuto 29, Dice: la
convocatona a la licitacion pablica, en la cual se establecerén
las bases en que se desarrollara el procedimiento y en las|
cuales se describiran los requisitos de participacion, debera
contener y dice: en la fraccion v los requisitos que deberan
cumplir los interesados en participar en el procedimignto, log
cuales no deberan fimitar la libre participacion, concureencia vy
competencia econdmica.

Drimer parro  dice: para la participacion, adiudicacion o
contratacion de adquisiciones, arrendamientos 0 servicios ng
se podran establecer requisiios que tengan por objeto o
lafecto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia,
En ningtn caso se deberdn establecer requisitos o
condiciones imposibles de cumplir. La dependencia o entidad
convocante tomara en cuenta las recomandaciones previas
Kue, en su caso, emita la comisitn federal de competencia en
términos de la ley federal de competencia econémica.

Por lo anterior expuesto .
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Instituto Nacional de Cardiologia Ignacio Chéivez

LICITACION PUBLICA INTERNACi_C_)NAL

“ABIERTA ELECTRONICA®
NO LA:012NCA001- E866-2021

RESOLUCION DE 256

ADQUISICION DE UNA UNIDAD PARA TOMOGRAFIA AXIAL CONPU "ARIZADA DE- ALTA

O MAS CORTES

LICITANTE:

WMANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO S.A. DE C.V.

PREGUNTAS:

RESPUESTA:

Consideramos que el anexo tecnico a de la bases de
licitacion estan dirigidos a una casa comercial por lo cua
solicitamos los siguiente ;

Punto 17 Dice: Licencia de doble energia o imagen espectra
para embolismo pufmonar y otros érganos

Pregunta: de acuedo articulo 29 fracion V y su parrafo
escritc  solicitamos se nos permita  ofertar nuestra
caracteristica: como sw que contiene el conjunto de
herramientas para el registro, cuantificacion y visualizacton
de datos de imagenes de energia dual adquiridos. Esta
aplicacién esta disefiada para ayudar en la separacién vy
andlisis de diferentes materiales de tefido en funcién de sy
valor energético, favor de confirmar.

En virtud a la respuesta debera estar de acuerdo
Reglamento De La Ley De Adguisiciones, Arrendamientos Y;
Servicios Del Secter Pablico

rttculo 40,- Las dependencias y entidades no podran
establecer en la convocalorsia a la licitacidn publica requisitos]
ue limiten la libre participacion de fos interesados, tales|
coma; fraccion vi que los bienes a adquirir 0 arrendar, sean
de una marca determinada, salvo en los casos justificados
conforme a la ley y el presente reglamento. ¥ su ultimo
parrafo dice: sera causa de responsabilidad administrativa, e
establecimiento en fa convocaloria a la licitacién plblica de
requisitos gue estén dirgidos a favorecer a determinadg
licitanie o licitantes

De acuerdo a Ley De Adquisiciones, Arrendamientos Y]
Servicios Del Sector Plblico en su  articulo 29. Dice: la
convocatoria a la licitacién piblica, en la cual se estableceran
tas bases en que se desamollard el procedimiento v en lag
cuales se describiran los requisitos de participacion, deberd
contener y dice: en fa fraccion v los requisitos que deberérj
cumplir Ios interesados en participar en el procedimiento, lo
cuales no deberan limitar la libre participacion, concurrencia v
competencia econtmica.

Primer parro dice: para la participacion, adjudicacion o
contratacion de adquisiciones, arrendamientos o servicios no
se podran establecer requisitos que tengan por objeto o
lefecto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia.
En ningln caso se deberan  establecer requisitos o
condiciones imposibles de cumplir. La dependencia o entidad
convocante tomara en cuenta Eas recomendaciones previas

TECNICA Se acepta su propuesta, sin ser fimitante para el resto de log
licitantes.
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ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

' iNSTiTUTO NACIO_N'_" ':":DE CARDIOLOGIA -

LlCITACiON PUBLICA INTERNACIONAL'

- ADdUisiCJON DE UNA UNIDAD‘ ARA 0
" RESOLUCION DE 256 0 MAS CORTES

LICITANTE: “ T MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO S.A. DEC.V.

PREGUNTAS: T RESPUESTA;

términos de ka ley federal de competencia economica,

Por lo anterior expuesto .

Consideramos que el anexo tecnico a de la bases de
licitacion estan dirigidos & una casa comercial por lo cua
solicitamos los siguiente :

ounto 19.1dice; software para ffr (prototipo) esta debe esia
len sitio en el instituto de cardiologia

Pregunta: de acuedo articule 29 fracion V y su parrafo
descrifo  solicitamos se nos permita hacer una caitg
compromiso bajo protesta de decir verdad y ¢omo parte de
nuestra propuesta técnica econdémica que en el momento que
se lbere esa licencia serd instalada en el tomografo sin
ningan costo ya que esta en desairollo, favor de confirmar,

En vitud a  la respuesta debera estar de acuerdo
Reglamento De La Ley De Adquisiciones, Arrendamientos
Servicios Del Sector Pablico

Articulo 40.- las dependencias y entidades no podrd
establecer en la convocatoria a fa licitacion ptblica requisitos;
que limiten la libre participacion de los interesados, lales
como: fraccion VI que los bienes a adquirir 0 arrendar, sean
de una marca determinada, salvo en los casos justificados;
conforme a la ley y el presente reglamento. Y su uitimo
marrafo dice: serd causa de responsabilidad administrativa, e
lastablecimiento en la convocatoria a la licitacion publica de
requisitos que estén dirigidos a favorecer a determinado
licikante © licitanies.

TECNICA T Se acepta su propuesta, sin ser limitante para el resto de los|
licitantes.

De acuerdo a ley De Adquisiciones, Arrendamientos Y|
Servicios Del Seclor Pablico en su  articulo 29. Dice: Ia
convocatoria a la licitacion plblica, en la cual se establecerdn)
las bases en que se desarrollara el procaedimiento y an las
cuales se describiran los requisitos de participacion, debers
contener y dice: en la fraccion v los requisitos que deberéan
cumplir los interesados en patticipar en ef procedimiento, los|
cuales no deberan limitar la fibre participacién, concurrencia y
competencia economica.

19

Primer parro dice: Para la participacion, adjudicacién o
lcontratacion de adquisiciones, arrendamientos o servicios no
se podrdn establecer requisitos que tengan por objeto o
afecto limitar ef procese de competencia y libre concuirencia,
En ningin caso se deberdn establecer requisitos 9
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Instituto Nacional de Cardiologfa Ignacio Chavez

LICITACION PUBLICA INTERNACIO_NAL--S--

"ABIERTAELECTRONICA
NO LA~012NCA001 5866 2021 g

RESOLUC;ON DE 256 o--MAS’GORTEs

l.ICITANTE:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO S.A. DE C.V.

PREGUNTAS:

RESPUESTA:

condiciones |mp03|bles de curnplir. La dependencna o entidad
convocante tomard en cuenta las recomendaciones previas|
(ue, en su case, emita la comision federal de competencia en)
iérminos de ka ley federal de competencia econdmica.

Par fo anterior expuesto .

Consideramos que el anexo tecnico a de la bases de
licitacion estan dirigidos a una casa comeicial por lo cual
solicitamos los siguiente :

Punto 19.3 dice.- Software de sustraccion digital angiografica
(eliminacion de hugso por medio de mascara)

Pregunta: de acuedo articulo 28 fracion V y su parrafo
descrito solicitamos se nos aclare a que se refieren con|
eliminacion de hueso por medic de mascara, favor de
confirmar,

En vitud a la respuesta debera eslar de acuerdo
Reglamento De La Ley De Adquisicionss, Arrendamientos Y]
Servicios Del Sector Pablico,

Articulo 40 tas dependencias y entidades no podrén
lestablecer en la convocatoria a la licitacion piblica requisitos
gue limiten fa libre participacién de los interesados, tales)
como: fraceion VI que los bienes a adquirir 6 arrendar, sean
xfe una marca determinada, saivo en los casos justificados
conforme a la ley y el presente reglamento, Y su ultimoj
parrafo dice; serd causa de responsabilidad administrativa, e
kstablecimiento en la convocatoria a la licitacion pdblica dej
requisitos que estén dirigidos a faveorecer a determinado
licitante o licilantes.

20

De acuerde a Ley De Adquisiciones, Arrendamientos Y
Servicios Del Sector Publico en su  artfculo 29, Dice: la
convocatoria a la licitacion publica, en la cual se estableceran
las bases en que se desarroliard el procedimiento y en las;
cuales se describiran los requisitos de participacién, deberd)
contener y dice: en la fraccion v los requisitos que deberan
surplir los interesados en participar en el procedimiento, fos!
cuales no deberan limitar la libre participacién, concurrencia v
competencia econdmica.

Primer parro dice: para fa participacién, adjudicacion o
contratacién de adquisiciones, arrendamientos o servicios nol
se podran establecer requisitos que tengan por objeto o
efecto limitar el proceso de competencia v libre concurrencia,

TECNIEA B Se acepta, se busca tener la reconstruccion iterativa de (itimg]
generacion.
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LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL - - v INSTIT JTO NACIONAL DE: CARDIOLOGiA
. ABIERTA ELECTRONICA: i e iGNACIO CHAVEZ - S
NO LA-012NCA001-E866-2021 . SUBDIRECC!ON DE RECURSOS. MATERIALES
ADQUIS!C!ON DE UNA UNIDAD PARA TOMOGRAFIA AXIAL. COMPUTARI"'ADA DE ALTA
'RESOLUCION DE 256 O MAS CORTES

LICITANTE: o MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO S.A. DE C.V.

PREGUNTAS: RESPUESTA:

En mingan casoe se deberan establecer requisitos o
condiciones imposibles de cumplic. La dependencia o entidad
convocante fomara en cuenta las recomendaciones previas)
'que, en su caso, emita la comision federal de competencia en
términos de la ley federal de competencia econdmica.

~or lo anterior expuesto .

Consideramos que el anexo tecnico a de la bases dg
licitacion estan difgidos a una casa comercial por lo cual
solicitamos los siguiente :

Pue 21 Dice: Reconstruccion iterativa por modelacion
avanzadal reconstruccion iterativa por modelaje.

Pregunta: favor de confirmar que lo que se refieran en este
bunto es la reconstruccion iterativa de Gitima generacidn que)
les por modelaje y no solo reconstruccion iterativa ya que son
dos tecnologias diferentes, por modelaje es mas avanzada ya
que reduce méas dosis de radiacion y también reduce el ruido
en fa imagen logrando que se puedan visualizar estudios
submilimétricos sin importar ¢l grosor de corte del estudio)
cosa que la reconstruccion fterativa simple ne puede logran
ademas que se solicite por parte de la convocante que se
bueda usar en cardiologia ya que ustedes serian la institucion
ideal para mejorar la calidad y certeza de los estudios
mientras  benefician  simultdneamente a los  pacientes
mejorande su diagndstico y reduciendo la dosis de radiacion
hasta en un 80%, favor de confirmar.

Fn vidud a  la respuesta debera estar de acuerdo
Reglamento De La Ley De Adquisiciones, Arrendamientos Y|
Servicios Del Sector Publico.

Articulo 40.- las dependencias y entidades no podran
lestablecer en la convocatoria a la licitacion publica requisitos|
gue fimiten la libre participacion de los interesados, fales
como: fraccion VI que los bienes a adquirir ¢ arrendar, sean
de una marca determinada, salvo en los casos justificados
conforme a la ley v el presente reglamente. Y su ullimo
parrafo dice: serd causa de responsabilidad administrativa, e
lestablecimiento en la convocatoria a la licitacién publica de
requisitos que estén dirigides a favorecer a delerminadoy
licitante o licitantes.

LICITANTE: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S, DER.L. DE C.V.

PREGUNTAS: RESPUESTA:
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ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

e No LA-012NCA001-E866-2021

~ABIERTA ELECTRONICA

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIQLOG!A

_'_:_ADQU%SIC&ON DE UNA UNIDAD PAR

 RESOLUGION DE 256

0 MAS CORTES

LICITANTE:

PREGUNTAS:

RESPUESTA:

ADMINISTRATIVA

2.4, NORMAS Y/Q CERTIFICADOS DE CALIDAD

- NOM-158-S5A1-1998, Salud ambiental
especificaciones. Técnicas para equipos de  diagnhostico
medico con Rayos X.

' NOM-228-55A1-2002, Salud ambiental,

Responsabilidades sanitarias y proteccion radiologica en
lestablecimientos de diagnéstico médico con rayos X.

o NOM-016-S8A3-2012, Que  establece las]

hospitales y consultorios de atencion médica especializada,

podrd presentar carta bajo protesta de decir verdad de que la
propuesta ofertada cumple con Jas normas solicitadas.

; Es correcta nuestra apreciacion?

fequipoes v la instalacion de los mismos cumplan con las Normas

caracteristicas minimas de infraestructura y equipamiento del

Cntendemos que para dar cumplimiento de estas normas sg

Es correcta su apreciacién, podra presentar carta bajo protesta de]
decir verdad de que la propuesta ofertada cumple con las normas
isolicitadas.

Sin embargo, es responsabilidad de cada licitante que sus

Oficiales Mexicanas.

ADMINISTRATIVA

3.11.6. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE
OS5 BIENES.

1 proveedor adjudicado deberd entregar el equipo solicitadol
g Mas tardar el dia 20 de diciembre del 2021, de conformida
con lo seffalado en el Anexo "E", de la CONVOCATORIA,

=ntendemos que ka fecha de 20 de diciembra del 2021 hace
referencia a que el equipe deberd estar instalado
flincionando como méximo en esta fecha

; Es correcta nuestra apreciacion?

Es correcta su apreciacion, el liempo de entrega de la unidad de
fomografia, asi como su instalacién y puesta en marcha,
considerando todos los puntos indicados en el numeral 1
‘Especificaciones Técnicas” del Anexo “A”", sera como maximo
hasta el 20 de diciembre de 2021, cumpliendo con todo lo antes
descrito.

ADMINISTRATIVA

6.7. Parsonal con Capacidades Diferentes (obligatorio para
los Heitantes que deseen recibir la preferencia), Escrito libre
mediante el cual, en su ¢aso el LICITANTE indigue bajo
protesta de decir verdad, que es una persona fisica con
discapacidad, o bien tratandose de empresas gque cuenten
con frabajadores con discapacidad.

Entendemos que en caso de no contar con personal con
capacidades diferentes para dar cumplimento al presente
sers suficiente con presentar escrito de NO APLICA.

i Es correcta nuestra apreciacion?

Es correcla su apreciacién, con presentar escrito indicando gue
no aplica a su representada, se da cumplimiento a este punto.

ADMINISTRATIVA

Es correcto, debera presentar el formato 8.2. "MANIFESTACION
SOBRE LA ESTRATIFICACION A LA QUE PERTENECE UNA

A
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ACTA DE JUNTA DE ACLARAC_:_IONES

LICITACEGN PUBLICA. INTERN' CIONAL:

“No. LA-012NCA001-E866-2021 = | |
ADQUISICION DE UNA UNIDAD PARA TOMOGRAFIA AXIAL compummmm DE ALTA
: RESOLUC!@N DE 256 O MAS CORTES s

LICITANTE: SIEMENS HEALTHGARE DIAGNOSTICS 8. DERL.DECV.

PREGUNTAS: RESPUESTA:

cardcter  presenlando a la CONVOCANTE, copla <elEMPRESA CONSIDERADA MIPYME™ indicando que no le aplica
documento  expedide por autoridad competente quela su repersentada.

determine estratificacion como micro, pequefia ¢ mediana
empresa

ohligatorio Gnicamente para los licitantes que deseen recibin
la preferencia), o bien, un escrito bajo protesta de deciy
erdad, que cuenta con ese cardcter,

Formato 8.2seccion VHI
Entendemos que en ¢aso de gue mi representada no este)
estratificada como Mipyme para dar cumplimiento a este

hunto sera suficiente con presentar escrito con la leyenda
ue no aplica.

; Es correcta nuestra apreciacion?

IADMINISTRATIVA ' Se informa que 12 canta de garantia contra vicios ocultos solicitada
) lan el numeral 6,10 de la presente convocatoria, debe ser por 12
b5, 10 Carta Garantia. {Obligatorio) (Doce) meses.

Carta compromiso denominada “Carta de garantia’, por 1o, gira parte, la garantia comercial solicitada en el numeral 6.15
cual el proveedor se obliga a garantizar los bienes, S\ear4 de 5 {Cinco) afios
instalacion y puesta en operacién confra defeclos de) ‘
fabricacion yfo vicios ocultos por periodo de al menos 12
meses, que dard inicic a partir de la emisién del ACTA DE]
ENTREGA-RECEPCION en términos del ANEXO TECNICO,
Por lo que reconoce fa obligacidn de reponer y/o sustituir cony

5 la puesta en operacion y capacitacion al Instituto sin cargoy
alguno y sin condicién alguna, el 100% del volumen devuelty
loriginalmente par el INCICH, en un plazo que no excedera de
10 dias habiles contados a partir de la notificacion de dicha
solicitud de devolucion.
En la presemte carta establacen una “carta garantia” por 12
meses sin embargo en el Anexo A se establece una Garantia
para el Tomografo de § afios,
Nos podrian confirmar cual es el pericdo correcto.
ADMINISTRATIVA T “IEs correcla su apreciacion. B
8.1.1. "PRESENTACION DE LA PROPUESTA TECNICA
(Obligatorio). DESCRIPCION DEL BIEN™
6 En el presente formalo se indica un rubro de “Caducidad”,
debido a las caracleristicas del bien este concepto no aplica
por 1o cual enfendemos que se podra eliminar del formato.
: Es correcta nuestra apreciacion?
TECNICA T Se informa que la carta de garantia contra vicios ocuftos soficitadal
7 en el numeral 6.10 de la presenie convocatoria, debe ser por 12
ANEXO A"
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ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

: LiClTACION PUBLICA: lNTERNACIONAL"’

ABIERTAELECTRONICA"
NO LA- 012NCA001 E866 202

INSTiTUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA -

~IGNACIO CHAVEZ

RESOLUCION DE 256

o MAS CORTES

LICITANTE: SIEMENS HEALTHCA

RE DIAGNOSTICS 5. DE R.L. DE C.V.

PREGUNTAS:

RESPUESTA:

IANEXO TECNICO

+  Proyecto llave en Mano {Adecuaciones para la
correcta instalacion y funcionamiento del area,
debera incluir al menos instalaciones electronicas,
aire acondicionado y proteccion radiolégica, asi
como adecuationas necesarias de las 2 salas de
interpretacion)

o  Desmontaje del equipo existente para
reinstalacion

o Embalaje y traslado al area donde
indique e Instituto (dentro de sus
instalactones)

o Memoria de proteccién radiofogica

o Levantamiento de niveles

o  Andlisis de Red Eléctiica incluido el
cableado

o UPS

o Aire acondicionado

o Accesorios adicionales (Mobilario, sillas
¥y mesa)

o Obra civil, 1 afio de garantia para aire
acondicionado y vicios ocultes.

Entendemos que lo correspondiente al aparfado proyecto
Have en mano (arriba descrito} debera contar con 1 afio de
garantia.

s Es correcta nuestra apreciacion?

(Doce) meses.

serd de 5 (Cinco) afios.

Por otra parte, la garantia comercial solicitada en el numeral 6.15

ITECNICA

IANEXO "A”

IANEXO TECNICO

28. Necesidades de Informatica

(El Heitante que resulle adjudicado quedara obligado g
lentregar la documentacion que compruebe los siguientes
raqLisitos) ’

. Plan de frabajo que incluya Ja Integracién con e
sistema de inagen del Instituto, con un Gantt especifico, que
incluya actividad, tiempo, responsable y actividades)
predecesoras,

. Implementacion usando metodologia PMP o PMI.

i Entregables, memoria técnica completa, pruebas
de funcionamiento, incluidas cada una de las medalidades
DICOM,
v Pruebas de flujo y reportes acorde a las
necesidades del Instituto.

Funcionamiento” integrado en la presente convocatoria.

. Incluir ingenieros en sitio el tiempo necesario
durante la integracion.
- Mangjo, uso y aplicacion de estandares _

Es correclo, debera entregar el Anexo N ‘Carta de Buen
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ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

- ABIERTA ELECTRONICA-

[INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
V .

NO LA 012NCA001 E866 2021

Rssowclén DE 256

;;;S{JBD#I}ECCION'IE RECURSOS MAT_ERIALES

O MAS CORTES

LICITANTE:

SIEMENS HEALTHCA

RE DIAGNOSTICS 8. DER.L. DEC.V.

PREGUNTAS:

RESPUESTA:

internacionales, i
Tiernpos de atencién por fallas.
d Tiempos de solucion por fallas,

3

Fntendemos aue para dar cumplimiento a numeral 28|
Necesidades de informatica -

Sera suficiente con incluir en nuestra propuesta técnica carta
bajo protesta de decir verdad donde se mencionen dichos;
alcances.

; Es correcta nuestra apreciacion?

TECNICA

(El licitante que resulte adjudicado quedard obligado a
entregar la documentacion que compruebe los siguientes|
requisitos)

] Plan de trabajo gue incluya la Integracién con ¢l
sistema de imagen del Instituto, con un Gantt especifico
que incluya actividad, tiempo, responsable y actividades

Es comecto, debera entregar el Anexa W 'Carta de Buen

Funcionamiento” integrado en la presente convocatoria.

9 bredecesoras.
Entendemos que el plan de irabajo mencionado en el
resente purto solo sera entregado por el licitante adjudicadoy
nosterior al fallo,
Y que como parte de la propuesta técnica solo se debera
incluir la carta solicitada en el anexo N
; Es correcta nuestra apreciacion?
TUUUUEeNIGAT T T Se acepta su propuesta, sin ser limitante para el resto de los
. licitantes.
NEXO “A” ANEXO TECNICO ESPECIFICACIONES
TECNICAS
10 W.3.- Con un inlervalo de 70 a 140 kY o mayor.
Para tener una mejor imagen en cardiologia y pacientes|
lohesos asi como mejor diferenciacion en imagen espectral
solicitamos amablemente a la convocante poder cambiar lo
tsolicitado por 70 a 150Kv ; Se acepta?
TECNICA Se acepta. i
ANEXO A" ANEXO TECNICO ESPECIFICACIONES
TECNICAS ‘
1 1.5 Modulacion dinamica de corriente

Solficitamos para permitic la libre participacién poder ofertar
lajuste automatico en tiempo real de corriente en tiempo real,
toda vez que cumplimos con lo solicitado pero textualmente

lo_expresamos _como ajuste y no como modulacién ;se)
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ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA. INTERNACIONAL’ INSTITUTO: NACIONAL DE: CARDIOLOGIA
ABIERTA ELECTRONICA IGNACIO CHAVEZ 0
NO LA-012NCA001-E866-2021 - SUBBIR CCION DE RECURSOS MATERIALES

ADQUiSICION DE UNA UNIDAD PARA TOMOGRAFiA AXIAL: COMPUTARIZADA DE ALTA
RESOLUCION DE 256 O MAS CORTES - " - RESE

LICITANTE; SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S.DER.L. DEC.V.
PREGUNTAS: RESPUESTA:

acepta? -
TECNICA ) - Se acepta
ANEXO A" ANEXO TECNICO ESPECIFICACIONES
ITECNICAS

12 6.~ Reconstruccion de imagenes en tiempo real de 65
imagenes o mayor por segundo.
or madio de la presente solicitamos amablemente poded
referenciar este punto como FPS (frames per second) siendo
Frame para Siemens el homdlogo de imagen ¢Se acepta?
TECNICA Se acepta. o ]
ANEXO  "A” ANEXQO TECNICO ESPECIFICACIONES!
TECNICAS

13 10.1.- Software para FFR (prototipo) esta debe estar en sitio
en el instituto de Cardiologia
Para permitir la fibre participacion solicitamos amablemente g
la convocante poder eliminar este punto ya que la solucidn
solicitada tiene patente por Heart Solution y no podemos;
ofertaria dentro de una propuesta ¢ Se acepta?

TTTTRECNICA T - Se acepta.

ANEXO  "A"  ANEXO TECNICO ESPECIFICACIONES
TECNICAS
21.- Reconstruccion Herativa por modelacion Avanzada
Reconstruccion Iterativa por modelaje,

14
Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar este;
punto  de  Reconstruccion  Herativa  por  modelacion
wvanzada/Reconstruccién  lterativa por modelaje en el
Tomografo toda vez que nuestra casa comercial cumple
perfectamente con la reconstruccion hterativa solicitada, pero;
desde el tomagrafo y no desde la estacion de Post- proceso
;. Se acepta?
TECNICA o NO o5 correcto, el equipe completo requiere UPS, va que en la

i zona del hospital existen muchos cambios de voliaje.

ANEXC SATANEXO TECNICOESPECIFICACIONES]
TECNICAS

i5 s  Proyecto lave en Mano

o UPS

Entendemos que la UPS solicitada en este punto es solo parg
el equipo de computo y no reguieren UPS para el equipo
completo ¢Es correcto?

16 [TECNICA o ' NG s¢ acepla, de acuerdo a fas necesidades de este Instituto, sej

Va
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__LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL :

- No. LA-012NCA001-E866-202

'ABIERTA ELECTRONICA

ADQU!SICIGN DE UNA UNIDAD PARA TOMOGRAF

 RESOLUCION DE 256

o) MAS CORTES

“n caso contrario solicitamos eliminar la solicitud de UPS
toda vez que el tomografo actual no cuenta con UPS para
equipo v el funcionamiente ha sido optimo por mas de 10
afios Se acepta?

LICITANTE: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S.DER.L. DEC.V.
PREGUNTAS: RESPUESTA:
ANEXO  "A" ANEXO TECNICO ESPECIFICACIONESequiers que el equipo completo cuente con UPS.
TECNICAS
+ Proyecto llave en Mano
o UPS

) Sala de Exploracion (28 m2}

£y Cuarto de Maguinas (8.5 m2)

C) Cuarto de Control (6.5 m2)

i) Preparacion de Paciente (13 m2)
e) Interpretacién Coronaria {13 m2}
) Interpretacidn general (26 m2)

(medidas minimas para discapacitados de acuerdo a
reglamento de construccion).

¢, Es correcta nuestra apreciacion?

I[TECNICA El Instituto cuenta con el espacio suficiente para la instalacion del
| UPS, y sera responsabilidad del licitante 1a instalacion de misma,
ANEXO A" ANEXO  TECNICO  ESPECIFICACIONESisin que esto afecte los equipos que se encuentren en el drea.
TECNICAS
»  Proyecto llave en Mano
17 o UPS
En caso de que la pregunta anterior sea negatival
lentendemos que existe un espacio suficiente para la
instalacion de la UPS y sera responsabilidad del instituto ta
desinstalacion, embalaje y almacenamiento de agueflos
equipos que se encuentre en dicha area.
¢, Es correcta nuestra apreciacion? _
[TECNICA Es correcta.
ANEXO A" ANEXO TECNICO ESPECIFICACGIONES
TECNICAS
e acuerdo con fa informacidn recabada durante la visita a
Hospital, e proyecto de tomografia se limitara &
TOMOGRAFIA (Plano adjunto) La propuesta consta de los
siguientes espacios:
18
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ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
"-'INSTITUTO NACiONAL DE CARDIOLOGEA

“ABIERTA ELECTRONICA - - . VE .
NO LA-012NCA001-E866-202: SUBDIRECCiON BE RECURSOSK MATER!ALES

ADQUISIC!ON DE UNA UNIDAD PARA T.OMOGRAFIA AXIAL: COMPUTARIZADA DE ALTA
.. RESOLUCION DE 256 O MAS CORTES - ' . _

LICITANTE: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS 8, DER.L.DEC.V,
PREGUNTAS: RESPUESTA:
T TECNICA B Es correcto, se tomaran las medidas sanitarias correspondiente

19

i e acuerdo a la contingencia,
IANEXO  “A"  ANEXQO TECNICO ESPECIFICACIONES

TECNICAS

Wdemas del EPP convencional se sugiere contar con
medidas  sanitarias  que permitan  mitigar la  posible
propagacion del Virus SARS COVID 19 Entendemos gue se
debera considerar lo siguiente:

. Sanitizador a la entrada de la zona de obra.
. Gel antibaclerial & la entrada de la zona de obra
. Toma de temperatura al ingreso de la obra, asi

lcomo bitacora para llevar seguimiento de los empleados.

: Es corracta nuestra apreciacion?

20

“ITECNICA Es correcto se debera realizar la desinstalacion del equipe actual

. conforme a lo sefialado en el Anexo "A” de esta convocaltoria,
IANEXC  "A" ANEXO TECHNICC ESPECIFICACIONES

TECNICAS

Se solicita & la convocante confirmar que el equipo existente
de Tomografia que se desinstalara serd con recuperacion
(posibilidad de poder usarse en otro sitio), mismo que sera
desinstalados, embalado y puesto a disposicion en la misma
unicad.
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Instituto Nacional de Cardiologia Ignacio Chavez

LICITANTE: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S.DER.L.DEC.V.
PREGUNTAS: RESPUESTA:

¢ Es correcta nuestra apreciacion?

TECNICA Se acepta.

ANEXQ  “A" ANEXQ TECNICO ESPECIFICAGIONES
[FECNICAS

21
Entendemos que de no existir necesidad de desmonlaq
puertas y marcos, estos podran ser rehabilitades  sin
hecesidad de retirarlos de su posicién. Se acepta?
ITECNICA Se acepta.
ANEXQ A" ANEXO TECNICO ESPECIFICACIONES]
22 [TECNICAS
Se solicita confimar que se podran reutilizar fas ventanas
(vidrips) plomados existentes.
TECNICA ES correcto, B T T
ANEXQ  “A"  ANEXO TECNICO  ESPECIFIGACIONES
ITECNICAS
23 Derivado de la visita se entiende que el proveedor adjudicado)
debera instalar un nivel de acabados similar o superior al
existente en la sala de exploracion (suministros de gama
Vedia / alta).
¢, Es correcta nuestra apreciacion?
TTTTTTWECNICA T Ei mobiliario que el proveedor debera suministrar es el siguiente:
wpn : Mobiliario ergondémico (4 sillas cuario de interpretacion coronarias,
?ENEQE(()}ASA ANEXO  TECNICO  ESPECIFICACIONESS gjjias cuarpo de interpretacion tomografla general). Dos sillas)
iergonemicas para la consola de interpretacion
Derivade de la visita se entiende que el proveedor adjudicado) . . T .
24 ldebera suministrar en dreas de interpretacion: eB:;;aL ifl)(: interpretacion o escrilorips para fos mismos numeros deg
a) Mobiliario Ergontmiceo s
D) Cambio de piso por piso vinllico de alta densidad  [-0¢Kers (Maximo 6}
i) Lockers comunitarios R .
) Barra de interpretacion Riso vinilico de alta densidad
¢ Es correcta nuasira interpretacion?
TECNICA o El mobiliario que el proveedor debera suministrar es el siguiente;
. g correcta su apreciacion,
ANEXO  "A" ANEXO TECNICO ESPEGIFICACIONES
o5 TECNICAS 1 cama

Derivado de Ia visita se entiende que el proveedor adjudicado]
debera suministrar en drea de preparacion:
a} Cama

b} Mueble de escritorio

1 Mueble de escritorio

1 Muebie de guarda
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SECRETARIA DE SALUD AT

FCNAL L FAVLE

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES |

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ~ INSTITUTO NACIONALE-DE CARDIOLOGiA o
ABIERTA ELECTRONICA ' A .

No LA-012NCA001-E866-2021

ADQUIS!C?ON DE UNA UNIDAD PARA TOMOGRAFI:' " ‘_ _
RESOLUCION DE 266 O MAS COR’?ES o L

LICITANTE: B SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS 8. DE R.L. DE C.V.
PREGUNTAS: B ) RESPUESTA:

% Mueble de Guarda B T H Tavabo N

i} Lavaho

o) Cambiador de pafiales 1 Cambiador de pafiales

f Vestidor

1 Vestidor

o ¢ Es correcta nuestra apreciacion? _

TECNICA Se confirma

ANEXC “A" ANEXO TECNICO ESPECIFICACIONES]

TECNICAS

26 [Derivado de la visita a instalaciones, se solicita a la
cenvocante confirmar que el punto de conexidn comentado el
dia Viernes 17 de septiembre del afio en curso, podra
soportar una carga de 400 kVA con 3 Fases, Neuwtro y Tierra.

Por faver confirmar.

TECNICA ' Es correcto.
ANEXO  “A”  ANEXO TECNICO  ESPECIFICACIONES
TECNICAS
27
Derivado de los ailos que tiene la instalacién eléctrica
lexistente entendemos que el proveedor adjudicado deberd
sustituir todo el cableado y canalizaciones instalaciones;
nuevas. ;Es correcta nuestra apreciacion?
"""""""""""" TECNICA o Se acepta su propuesta, sin ser limitante para el resto de los
licitantes,
ANEXO  "A"  ANEXO TECNICO ESPECIFICACIONES
TECNICA
28 Entendemos que el sistema de aire acondicionado de las
areas involucradas en el proyecto debera ser sustituido pog
completo por un sistema de caracterfsticas fan and coil como,
minimo y no se aceptaran sistemas tipo mini Split que ponen
en riego el correcto funcionamiento del equipo.
: Es correcia esta apreciacion?
P Ei licitante adjudicado deberd prever i0 necesario, pafa que
i mientras se realicen los trabajos, s pueda asegurar la sanidad
ANEXO A" ANEXO TECNICO ESPECIFICACIONES tamo y fuera del drea de obra civil.
[FTECNICA
Debido a que las adecuaciones seran realizadas dentro del
99 hospital mientras este se encuentra en horario laboral, se

sugiere que se aumenten las aclividades de Limpieza,
solicilando que todos los concursantes deban considera
personal gue pueda hacer recorridos cada hora de modo gue
se pueda asegurar la sanidad dentro y fuera del &rea de obra
civil. Debido a la situacién actual de pandemia.

;, Es correcta nuestra apreciacion?
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ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

NO LA 012NCA001 EBBG 2021

ACTA DE JUNTA_DE

" ABIERTA ELECTRONICA

INSTITUTO NACIONAL DE. CARDIOLOGIA

_"S.U.BDiRECCION DE RECURSOS MATERIALES

"IGNACIO GHAVEZ

RESOLUCION DE 256 0 MAS CORTES

LICITANTE: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S, DER.L. DEC.V,
PREGUNTAS: RESPUESTA:
TTTT"Weewrea T Es corracto.

TECNICA

e acuerdo a la vista de instalaciones correrd por cuenta de

ANEXO  “A”  ANEXO TECNICO ESPECIFICACIONES

roveedor  adjudicade el Levantamiento  de  Niveles|
30 Radiologicos para garantizar que el blindaje instalado por el
hospital sea suficiente para el equipo de Tomografia. En caso
de que en dicho Levantamiento se indicara una falla en &
blindaje, esle tendrd que ser corregido por el proveedon
adjudicado.  Asi mismo jos  Levantamientos de Niveles
hosteriores serdn responsabilidad del mismo.
; Es correcta nuestra apreciacion?
LICITANTE: - TELECOMINUCACIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. T
PREGUNTAS: RESPUESTA: ~— o
ADMINISTRATIVA El tiempo de entrega de la unidad de tomografia, asi como su
instalacién v puesta en marcha, considerando todos los puntos
Con respecte al tiempo de entrega del equipo solicitamos deingicados en ef numeral 1 “Especificaciones Técnicas’ del Anexo
1 Ic? manera mas atfintz se amplie ecli plazo a; al menos ‘A", serd como maxime hasta el 20 de diciembre de 2021,
jas, ya gue se trata de un equipo de imporiacién y por su . :
caracteristicas, se elaboran baje pedido. jAceptan nuestracumphendo gon todo Io antes descrito.
solicitud?
o UUFECNICAT T T Se atepta, sefialando que los materiales que se ocupen para los
" o _lacabados deben ser de aita calidad y durabilidad, previa
Para unificar el concuse soficitamos de la manera MaSyorizacion del Departamenta de Radiologia,
atenta que se unifiquen los acabados del piso, muros,
5 puertas, plafones y luminarias; de las distintas salas gue nog
mostraron en da visita como son:
Sala de exploracion y control, sala de recuperacion, sala de
interpretacién general y sala de interpretacion de coronarias,
; Aceptan nuestra solicitud?
TECNICA T En respuesta a su pregunta, se debera considerar 1o siguiente:
Se requiere que nos indique fa alimentacion eléctrica ya quepoltaje del ransformador existente
no nos fueren proporcionados los datos necesarios como:
| Instituto Nacional de Cardiologia cuenta con dos voltajes
¢ Voltaje del transformador existente? disponibles a 220 VCA y el otro a 380 VCA,|
3
: Alimentacion gue estan ofreciendo? Alimentacién existente
; Podremos wilizar el cableado existente? £l Instituto Nacional de Cardiologia cuenta con dos voltajes
i . disponibles a 220 VCA y el otro a 380 VCA |
; Distancias del cableado a la sala?
cableado existente
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A
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LICITANTE: TELECOMINUCACIONES Y EQUIPOS, S.A. DEC.V.
PREGUNTAS: RESPUESTA: T
) El cable debera forzosamente ser nuevo de acuerdo a guia
mecanica,
Distancias del cableado a la sala
La distancia de la subesiacién a la sala es de 88 metros por linea
aproximadamente, El licitante deberd considerar las cocas
correspondientes.
TECNICA 1 cama T
;Podrian ser tan amables de indicarnos los muebles quei Mueble de escritorio
regguisren en el cuarto de recuperacion?
1 Mueble de guarda
4 1 lavabo
1 Gambiador de pafiales
1 Vestidor
TECNICA El acceso sera por la entrada al area de urgencias del insfituto.
5 Podrian indicarmos por favor, g cudl serfa el acceso del equipo
hacta la sala?
fecnica h El equipo actual debera ser desintalado, embalado y traslado al
5 area donde indique et Instituto (dentro de sus instalaciones)
El equipo que existe actualmente ¢ Se tiene que embalar o
solo se cubrird perimetralmente?
TECNICA o El equipo actual serd para recuperacion, por lo cual debe se
7 ) ) . . kesintalado, embalado y traslado al drea donde indique el Institute
El equipo existente serd para recuperacion o sera susmwdo(dentm de sus instalaciones)
completamente?
'''' TECNICA Se ncepta. - )
8 Solicitamos a la convocante poder ofertar en el punto no.1,
. Jun equipe de tomografia computarizada de alta resolucion
con un giro completo de 360" en rastrec helicoidal y axial de
0.275 segundos por rotacion, §Se acepta?
TEcNICA "l garantia comercial por 5 aos deberd ser emitida por el
fabricante del equipo propuesto.
PUNTO 4, DICE “6 aifios de garantia (incluidos servicios|
preventives y correctivos) (Cobertura Full Service)
9
+ Incluidos piezas y tubo
+ Proyecto Have en Mano {Adecuaciones
para la corscta  instalacibn v
funcionamiento del area, debera incluin
o al menos instalaciones electrénicas, ade 0 oo N
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7 LICITACiON PUBLICA lNTERNACIONAL

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

~ ABIERTA ELECTRONICA

INSTITUTO NACIONAL. DEFCARDIOLOGEA

NO. LA- 012NCA001 E866-2021

LICITANTE:

TELECOMINUCAGIONES Y EQUIPOS, S.A. DEC.V.

PREGUNTAS:

RESPUESTA:

acondicionado y proteccion radicldgica
asi como adecuaciones necesarias del
las 2 salas de interpretacion)

+« Desmontaje del equipo existente para
reinstalacién

« Embalaje y lraslado al 4rea donde
ingique el instituto  (dentro de  susg
instalaciones)

+ Memoria de proteccion radiclogica

+  Levantamiento de niveles

« Analisis de Red Eféctrica incluido el
cableado

«  UPS

s+ Aire acondicionado

« Accesorios adicionales (Mobiliarie, sillas
y mesa}

+« Obra oivil, 1 afic de garantla para aire
acondicionado y vicios ocultos.

Solicitamos se nos permita usar carta del licitante para cubrni
este punto ya que es descriptive vy se tiene que hacer, ;Se
acepta?

ue  solicitamos se nos permita ofertar una tasa de

enfriamiento de 1.7mhu  (1700khu/min) siendo asi e
almacenamiento  solicitade  un  valor  equivalente g

TECNICA Es correcto,
10 Punto 2, entendemos que los 256 cortes se deben adquiriy
con al menos 256 detectores fisicos, ¢Es correcto?
THTECNICA o s correcto,
11 Funto 3.3, entendemos gue pedemos ofeitar una resolucion|
temporal més baja la cual es muche mejor para estudios de
corazén, ¢Es correcto?
TECNICA T [Es correcte,
K Punto 4.1, enendemos se solicita {a capacidad e
almacenamiento real, no por efecto interactivo, ¢Es correcto?
TECNICA T Se acepta.
Punto 4.1, cbservamos que esta es una caracteristica propisa
13 de una casa comercial y son los unicos gque la Genen,
solicitamos se nos permita ofertar tubo con capacidad de 7.5
mhu ya que nuestro equipo no necesita uno mayor debido 8
la tecnologia que usamos, Se acepta?
TECNICA Se acepta.
14 Punto 4.2, esta caracteristica esta ligada a la anterior por lo
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ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

~ABIERTA ELECTRONI
NO LA-012NCA001-E866- .2021:

LlCITACION PUBLICA: INTERNACIONA' =

 NACIONAL DE CARDIOLOGIA -
G_NA_C_IO c_HAVEz

TINSTITUT

ADQUISICION DE UNA UNIDAD PAR \ TOMOGRAFIA Axm_
* RESOLUCION DE 256 O MAS CORTES

LICITANTE: - i TELECOMINUCACIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS:

RESPUESTA:

un tubo de 7.5 mhu, i Se acepta?

reconstruccién iterativa correspondiente a un valor sficaz de)

ITECNICA

15 |Punto 4.3 solicitamos se nos permita ofertar kv de 80 a 135}, caracterizacion tisular y la posibilidad de diferenciacion de los

; Se acepia?

No se acepta esta solicitud, ya que para 10s estudios espectrales|
lasta demostrado que mayor diferencia de energia es mejor para

tejidos asi como permite disminuir la dosis de raciacion.

TECNICA

Se acepla SU propucsta, sin ser imitante para el resto de los|
licitantes.

16

Solicitamos de la manera mas atenta a la convocante pode
ofertar En @) punto 4.4 una corriente méxima de 900 ma
va que en nuestra tecnologia no es requerida una corriente
mayor para generar imagenes de alta resolucion libres dej
ruido independientemente del volurnen def paciente, ¢Se
acepta?

17

Punto 4.5 entendeamos que por modulacion dinamica de la
corriente  es  que se pueda modular la  corriente
confinuamente, 3 ES correcto?

TECNICA =5 correcto.

TECNICA

Se acepta su propuesta, sin ser iimitante para el resto de los
licitantes.

18

Solicitamos a la convocante de la manera mas atenta
considerar en el punto 5.0 un corte de 0.3 mm ¢ menor en
todos los cortes para ser ofertado por todos los licitantes ya
que un corte 0.625 no es considerado como alta resolucion,

;. Se acepta?

TECNICA

19 Punto 6, solicitantos se nos perimita ofedar reconstruccion de
30 imagenes por segundo, ya que es asi como viene en

nuestra documentacion, §Se acepta?

Se acepla su propuesta, sin ser limitante para el resto de los
licitantes.

TEGNICA Se acepta su propuesta, sin ser Hmitante para el rasto de los]
licitantes.
Solicitamos de la manera mas atenta a la convocanie
20 considere para e punto 7.0 una Resolucion de alto contraste
de 0.3 mm y una resolucion en lineas par de al menos 22
Ipfen  para ser oferada por todos los lcitanles parg
asegurarle a la insttucion adquiir un sistema de alta
resolucion y diagnostico, ¢ Se acepta?
ITECNICA Se acepta su propuesta, sin ser limitante para el resto de log
licitantes.
Solicitamos de la manera mas atenfa a la convocantg
21 considere para el punto 8.2 que los licitantes ofrezcan una

mesa con capacidad de carga de al menos 300 kg dado que
la gran mayoria de los pacientes de cardiologia son pacientes
hariatiicos, ¢, Se acepta?

.
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LICITANTE: TELECOMINUCACIONES Y EQUIPOS, S.A. BEC.V.
PREGUNTAS: RESPUESTA: T -
TECNIGA- T T Se requisre seguimeinto con sustraccion automatica para

angiografias inferiores o de cuerpe completo.
Solicitamos de la manera mas atenta a la convocants, nosl

pueda aclarar ampliamente si fo requeride en el punto 9.6
reguiere nicamente el seguimisnto del medio de contraste
para extremidades o requiere seguimiento con sustfaccion
automatica para angiografias de extremidades Infericres o de
cuerpo completo con una sofa inyeccion de medio?

22

TECNICA Es correcto.

23 Punto 11, entendemos que esta liciencia debe de estar tantg
len la estacion de adquisicion como en la estacion de trabajo,
; Es correcto?

TECNICA Es correcto.

24  [Puntos 15, 16, 17 y 18, entendemos que deben esta
presentes en ambas consolas, adguisicion y estacion de
trabajo, ¢ Es correcto?

“FECNICA Se acepta su propuesta, sin ser limitante para el resto de log
ficitantes.

Punto 19.1, entendemos que por ffr (reserva fraccional de
ffiuje por sus siglas en ingles), se refieren a “la técnica
consolidada que se utiliza en las intervenciones de
cardiclogla para medir las diferencias de presidn en una
estenosis coronaria.”, y este ya debe estar aprobado para su
1so ¢ Es correcto?

25

TECNICA ) ' Se acepta,

Solicitamos a la convocante poder ofertar en el punto 19.2 el
software equivalente en nuestra marcar debido a que |3
convocante esta usando una marca registrada para enungiar
la reconstruccion foto-realista, ; Se acepta?

26

ITECNICA Se acepta, se busca tener la reconstruccion iterativa de Ultimay
. \ generacion.

Punto 21, la reconstruccion iterativa por maodulacion de sus|
isiglas en ingles admire, es un nombre comercial de ta marca
27 siemens, y segin su informacion se refiere a la
reconstruccion de imagenes usando un metodo iteractivo
mietras se adguieren las imagenes con reduccion de |
dosis, la cual aplica en ambos casos avanzada y normalg Esl
correcto?

TECNICA N Se acepta, se busca tener la reconsiruccion iterativa de Gltima

28 . . generacion.
Punto 21, solicitamos poder ofertar el equivalente, ;Se

acepta?

25 TECHNICA o Se acepta.
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e 5 RESOLUCION DE 256 O MA '_ORTES

LICITANTE: o B TELECOMINUCACIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS: T RESPUESTA:

solicilamos  poder entregar carta def licitante donde s
iranscriba tal como esta en 1a cedula para dar cumplimiento a
astos puntos, ;Se acepta?

TECNICA Es correcio, para el caso de las normas debera entregar el
Documento 6.3 CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, de la
30 [Punto 26, entendemos que solo debemos presentar 10Sprecante convocatoria.

certificados iso 9001-2008, iso 13485, ya que los demas son
normas gue hay que cumplir, ¢ Es correcto?

 TECNICA ‘ Se acepta, para el cumplimiento det punto 28 deberd entregar el

- . Mnexo N, de la presente convocatoria.
31 Purito 28, solicitamos poder entregar carta del licitante dondel

se  transcriba tal como esta en la cedula para da
cumplimiento a este punto, (Se acepta?

TECNICA ) Se acepta.

32 S/N, ohservamos que no solicitan angulacion del gantry,

sugerimos este sea de +/- 30°, ¢ Se acepta?

Con fundamento en el Articulo 46 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Publico, siendo las 11:00 horas del dia de sefialado al inicio de la presente acta
y una vez que la Convocante dio respuesta a las solicitudes de aclaracion presentadas en tiempo y
- forma, se otorga la oportunidad a los licitantes para que formulen las re-preguntas que consideren
hecesarias con relacion a las respuestas emitidas.

Por lo tanto, se informa a los licitantes que cuentan con un plazo de SEIS HORAS (hasta las 17:45
horas), para que formulen y envien sus repreguntas a través del portal de Compranet.

En ese contexto, las preguntas recibidas con relacién a las respuestas emitidas por la convocante
que lleguen después de la hora establecida en el parrafo anterior, no se les dara respuesta por
resultar extemporaneas.

La presente Acta consta de 46 (cuarenta y seis) hojas, y 41 (cuarenta y uno) hojas adjuntas a la
misma por un solo lado de sus caras, correspondientes a las preguntas entregadas en tiempo y
forma por los licitantes, firmandolas para los efectos legales de conformidad por los asistentes a este
evento, quienes reciben copia de la misma.
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ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

oi':'LA;012NCA001 E866-20

(INSTITUTO. NAC%_ONAL DE. CARDIOLOGIA :

ADQUISICION DE UNA UNIDAD PARf TOMOGRAFIA AXIAL CON
RESOLUCION DE 266.0 MAS 'CORTES

POR EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA IGNACIO CHAVEZ

NOMBRE AREA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES MEDICAS Y
HOSPITALARIAS

C. JOSE ANTONIO YLLESCAS
FERNANDEZ

POR PARTE DEL
DEPARTAMENTO DE
RADIOLOGIA

DR. FRANCISCO CASTILLO
CASTELLON

REPRESENTANTE DEL
DEPARTAMENTO DE ASUNTOS
JURIDICOS

NO ASISTIO NINGUN
REPRESENTANTE

PCR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO

NOMBRE FIRMA

NO ASISTIO NINGUN REPRESENTANTE

----------------- - FIN DEL ACTA eeseemmenac
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